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In der Bundesrepublik Deutschland erhalten pro Jahr ca. 12.000 Menschen aufgrund einer 
erkrankten Herzklappe eine Herzklappenprothese. Für den Ersatz der Aortenklappe stehen in 
der Humanmedizin derzeit drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: mechanische 
Prothesen, menschliche Aortenklappen (Homografts) und Klappenprothesen tierischer 
Herkunft (Xenografts aus Schweine-Aortenklappen bzw. von aus Rinderperikard 
konstruierten Aortenklappen). 
Stentfreie biologische Klappenprothesen zeichnen sich im Vergleich zu mechanischen 
Prothesen durch bessere hämodynamische Eigenschaften aus (BONOW 1985; EDMUNDS 
1987; VRANDECIC et al. 2000). Von Nachteil ist ihre begrenzte Lebensdauer, welche nach 
bisherigem Wissensstand bei ca. 14 Jahren (Xenografts) bzw. 18 Jahren (Homografts) liegt. 
Nach dieser Zeit ist es in der Regel zu schweren degenerativen Prozessen und Verkalkungen 
der Klappe gekommen, sodass die Klappe erneut gewechselt werden muss. Aufgrund von 
Verwachsungen, die nach dem Primäreingriff entstehen, weist der zweite herzchirurgische 
Eingriff eine weitaus höhere perioperative Mortalität auf. Hinzu kommt die Belastung für den 
Patienten durch den hochinvasiven Eingriff. 
Der Einsatz von mechanischen Prothesen birgt die Gefahr der Thrombosebildung in sich. Aus 
diesem Grund ist eine dauerhafte Einnahme von Antikoagulantien nötig, was jedoch zu 
gefürchteten Komplikationen wie Hirn- oder Nierenblutungen führen kann. 
 
Durch die Beschichtung von biologischen Herzklappenprothesen mit wirtsautologen Zellen 
erhofft man sich, sowohl die Haltbarkeit der Klappe zu verlängern als auch die 
Thrombogenität der Klappenoberfläche zu reduzieren und so das Risiko thromboembolischer 
Zwischenfälle nach biologischem Klappenersatz weiter zu senken. 
 
Eine derartige Beschichtung ist allerdings in vivo bislang noch nicht erfolgreich durchgeführt 
worden, da sich die Endothelzellen im Blutstrom von ihrer Unterlage ablösen. 
Die in den vorliegenden Untersuchungen durchgeführte Behandlung Glutaraldehyd-fixierter 
Prothesen mit Zitronensäure und eine darauffolgende Beschichtung mit wirtsautologen 
Fibroblasten verbessert in vitro die Stabilität der Endothelzellschicht (GULBINS et al. 2003). 
Eine Erprobung dieser Methode im Tierversuch wurde bislang jedoch nicht durchgeführt und 




Für die Implantation der Herzklappen soll in der vorliegenden Arbeit ein neues 
Klappenmodell vorgestellt werden, bei welchem die Implantation der Prothese heterotop in 
die Aorta descendens von Schafen erfolgt. Des Weiteren soll gezeigt werden, dass durch 
Anlage eines Shunts von der Aorta descendens (proximal der implantierten Klappe) zum 
linken Vorhof der Blutfluss durch die Klappenprothese so gestaltet werden kann, dass die 
Segelbewegungen der implantierten Klappe mit den Segelbewegungen der Klappe in 







2.1 Biologische Aortenklappenprothesen beim Menschen 
 
Die ersten Aortenklappenhomografts beim Menschen werden im Jahr 1962 durch DONALD 
ROSS implantiert (ROSS 1962). Im Jahre 1965 folgt die Implantation der ersten biologischen 
Aortenklappenprothese tierischen Ursprungs (Xenograft) (BINET et al. 1965). Die Ergebnisse 
dieser Implantationen sind anfänglich zufriedenstellend, jedoch zeigt sich an den 
implantierten Klappen nach einiger Zeit eine zunehmende Häufung von degenerativen 
Prozessen (GALLO et al. 1988; COHN et al. 1989; MAGILLIGAN et al. 1989). Aus diesem 
Grund ist der Einsatz von biologischen Aortenklappenprothesen, bei denen eine 
Antikoagulationstherapie nicht zwingend notwendig ist, in den meisten klinischen 
Einrichtungen auf ein Patientenspektrum beschränkt, bei dem eine Antikoagulationstherapie 
kontraindiziert ist (EDWARDS et al. 1995) bzw. auf ältere Patienten über 65 bis 70 Jahre 
(BURR et al. 1995; EDWARDS et al. 1995; PUPELLO et al. 1995). Bei der letztgenannten 
Patientengruppe weist die Prothese in 97,5% bzw. 76,5% der Fälle zehn bzw. 15 Jahre nach 
Implantation keine Anzeichen von Klappendegeneration auf (BURR et al. 1995). 
Im Hinblick auf die hämodynamischen Eigenschaften sind die biologischen Klappen-
prothesen mechanischen Prothesen überlegen (SCHMIDT und BAIER 2000; FARZANEH-
FAR et al. 2001). Dies trifft besonders für diejenigen biologischen Prothesen zu, welche sich 
durch das Fehlen eines Halteapparates (sog. Stent) auszeichnen. In einer Studie von GROSS 
et al. (1995) weisen sie lediglich einen transvalvulären Druckgradienten von 11 ?  4 mmHg 
(Xenografts) bzw. 5 ?  1 mmHg (Homografts) auf, weshalb es nach biologischem 
Klappenersatz zu einem Remodelling des vorher hypertrophierten bzw. dilatierten Herzens 
kommt (PIBAROT et al. 1999; JASINSKI et al. 2000). Die Größe des transvalvulären 
Druckgradienten spiegelt das Ausmaß der durch eine Herzklappe erzeugten Stenose wider. Da 
eine Aortenklappenstenose aufgrund der resultierenden erhöhten Druckbelastung (Nachlast) 
zur Entwicklung einer Linksherzhypertrophie führt (WALTHER et al. 2000), sollte eine 
Herzklappenprothese einen möglichst niedrigen transvalvulären Druckgradienten aufweisen. 
Aufgrund der relativ hohen Thrombogenität mechanischer Prothesen verlangt dessen 
Implantation eine dauerhafte Einnahme von Antikoagulantien. Die daraus resultierende 
Blutungsneigung führt jährlich in 1% bis 2% der Patienten entweder zu tödlichen bzw. 
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schwerwiegenden Komplikationen, die der stationären Aufnahme in ein Krankenhaus 
bedürfen. Für Patienten mit porzinen Xenografts, welche in der Regel auf die Einnahme von 
Antikoagulantien verzichten können, liegt die Häufigkeit dieser Komplikationen bei 0,1% bis 
0,3% (EDWARDS et al. 1995).  
 
 
2.2 Tiermodelle für Klappenprothesen  
 
Auf der Suche nach einem geeigneten Tiermodell zur Beurteilung von Herzklappenprothesen 
sind in der Vergangenheit bereits etliche Studien durchgeführt worden. LEVY et al. (1983) 
entwickelten beispielsweise ein Tiermodell, bei welchem einzelne Klappensegel subdermal in 
Ratten verpflanzt werden. Dieses Tiermodell ist zwar für anfängliche Studien hilfreich, jedoch 
kann anhand dieses Modells keine Aussage bezüglich Klappenveränderungen in 
Abhängigkeit von Blutfluss und den dadurch auf die Klappen wirkenden Scherkräften 
gemacht werden. 
Kälber bieten von ihrer Hämodynamik her optimale Voraussetzungen für 
Herzklappenversuche, da sie in der Regel eine gute Myokardkontraktilität und ein hohes 
Schlagvolumen aufweisen (GREGORIC et al. 2001). Aufgrund anatomischer Schwierigkeiten 
(u.A. nur sehr kurze Aorta ascendens) wird auf diese Spezies jedoch im Zuge von 
Herzklappenstudien nur selten zurückgegriffen (GREGORIC et al. 2001). Ein weiterer 
Nachteil der Verwendung von Kälbern besteht darin, dass Langzeitstudien kaum möglich 
sind, da die Tiere wegen ihres raschen Wachstums schnell zu groß für ihre Prothese werden 
(ALI et al. 1996). 
Schweine zeigen ebenfalls die Problematik des raschen Wachstums; hinzu kommt die 
Tatsache, dass sie verglichen mit anderen Tierarten vom handlang her relativ schwierig sind 
(ALI et al. 1996). 
Hunde (AASEN et al. 1980; BIANCO et al. 1986; GONZALEZ-LAVIN et al. 1988) waren 
lange Zeit das traditionelle Modell für Herzklappenstudien, jedoch weist diese Spezies eine 
höhere Empfänglichkeit für Bakteriämien und Thrombosen auf (ALI et al. 1996). Außerdem 
führten gesetzliche Regulationen dazu, dass man sich von diesem Tiermodell entfernte (ALI 
et al. 1996). 
Im Jahre 1997 führen LEHNER et al. Herzklappenprothesen-Versuche bei Affen durch, 





Am weitesten verbreitet ist heutzutage der Einsatz von Schafen, da Herzgröße, Herzfrequenz, 
Schlagvolumen und intrakardiale Drücke denen des Menschen ähnlich sind (HERIJGERS et 
al. 1999). Außerdem gelten Schafe –im Besonderen junge, wachsende Schafe- als 
sogenanntes Mineralisationsmodell (GOLDSTEIN et al. 2000): Klappenveränderungen, die 
sich bei diesen Tieren schon einige Monate nach Implantation erkennen lassen, sind beim 
Menschen erst nach mehreren Jahren zu erwarten (BARNHART et al. 1982). Größter 
Nachteil dieser Spezies ist die hohe Prävalenz vorbestehender Pneumonien (IRWIN et al. 
1993). 
 
Während der in den vergangenen Jahren durchgeführten Studien an Schafen wurden diverse 
Operationsmethoden zur Erprobung von Klappenprothesen getestet. Implantationen in 
aortaler (ALI et al. 1996; GREHAN et al. 2001), mitraler (THIENE et al. 1989; OGLE et al. 
2003) oder tricuspidaler Position (BARNHART et al. 1982; THIENE et al. 1989) sind zwar 
häufig durchgeführte, aber technisch sehr aufwendige Operationen, da man sich stets einer 
extrakorporalen Zirkulation bedienen muss. Diese Operationsmodelle sind mit einer hohen 
perioperativen Mortalitätsrate verbunden, hauptsächlich bedingt durch massiven Blutverlust 
(ALI et al. 1996; HERIJGERS et al. 1999). Einige Arbeitsgruppen führen eine Operations-
methode durch, bei der sie die Klappenprothese in ein von der Herzspitze (linker Ventrikel) 
zur Aorta descendens verlaufendes Conduit einbauen (Abb. 1) und anschließend die Aorta 
ascendens ligieren (CHEN et al. 1994; GOTT et al. 1997). Mit diesem technisch ebenfalls 
schwierigen Modell umgehen sie zwar die Notwendigkeit einer extrakorporalen Zirkulation, 
es kommt jedoch auch hier zu einer hohen Verlustrate bedingt durch schwere Blutungen, 
ventrikuläre Arrhythmien, Nachlasterhöhung und Myokardischämie. Nur 16 von 40 





Abbildung 1: Der apico-aortale Shunt; aus GOTT et al. (1997) 
 
 
In dem von HERIJGERS et al. (1999) etablierten Modell wird die Klappenprothese in die A. 
pulmonalis implantiert. Bei dieser Methode kann unter Zuhilfenahme eines sogenannten 
„right ventricular assist device“ auf die Verwendung einer extrakorporalen Zirkulation 
verzichtet werden. Mit Hilfe dieses Systems kann der Blutfluss unter Umgehung des rechten 
Ventrikels und der A. pulmonalis vom rechten Vorhof direkt zur Aufzweigung der 
Pulmonalarterie geleitet werden. Die Mortalität in dieser Studie liegt bei 25% (HERIJGERS 
et al. 1999). 
 
 
2.2.1 Problematik der Transplantation in orthotoper Position 
 
Wie bereits erwähnt, ist die Operation am offenen Herzen mit einem hohen technischen 
Aufwand und in den meisten Fällen mit der Notwendigkeit einer extrakorporalen Zirkulation 
verbunden. Die Mortalitätsrate scheint den technischen Anspruch und die Invasivität der 
Operation zu reflektieren. So beträgt in einer Studie von ALI et al. (1996) die Mortalitätsrate 
bei der Transplantation von Klappenprothesen in aortaler Position 24,2%, während die 
Mortalitätsrate bei der Transplantation von Klappenprothesen in tricuspidaler oder 
pulmonaler Position lediglich mit einer Mortalitätsrate von 13,1 % verbunden ist (Todesfälle 
später als zwei Monate post operationem jeweils ausgenommen). Diese Operationen werden 
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unter normothermen Bedingungen am schlagenden Herzen durchgeführt, während für die 
Implantation von Klappenprothesen in aortaler Position hypotherme Bedingungen und 
Kardioplegie notwendig sind (ALI et al. 1996). In einer neueren Studie von TIMEK et al. 
(2002) werden stentfreie porzine Xenografts in mitraler Position implantiert. Diese technisch 
anspruchsvolle Operation geht mit einer Mortalitätsrate von 68,2 % einher. Neben den bei 
technisch aufwendigen Operationen gehäuft auftretenden gefährlichen Blutungen scheint bei 
Verwendung einer extrakorporalen Zirkulation die Bypass-Dauer für die Mortalitätsrate von 
Bedeutung zu sein. So kann gezeigt werden, dass die Mortalitätsrate bei kürzerer Bypass-
Dauer und ansonsten gleichbleibenden Versuchsbedingungen deutlich abnimmt (TIMEK et 
al. 2002). Grund hierfür scheint vor allem die Tatsache zu sein, dass durch eine kürzere 
Bypass-Dauer seltener ein Lungenversagen resultiert. 
Die Erhöhung des pulmonalen Blutdrucks nach kardiopulmonalem Bypass ist ein seit 
Längerem bekanntes Phänomen, welches unter anderem für das Lungenversagen und die 
dadurch erhöhte Mortalität nach Verwendung einer Herz-Lungen-Maschine verantwortlich 
gemacht wird (REDDY et al. 1997; MCMULLAN et al. 2000). Dies gilt besonders für 
Patienten mit vorbestehender pulmonaler Hypertonie (BURROWS et al. 1986). Der genaue 
Mechanismus der Blutdruckerhöhung ist nicht bekannt, aber es wird angenommen, dass es 
sich um eine komplexe Interaktion von vasoaktiven Substanzen handelt, welche nach 
Verletzung des pulmonalen Gefäßendothels (z.B. akute alveoläre Hypoxie während 
kardiopulmonalem Bypass) synthetisiert und freigesetzt werden (MCMULLAN et al. 2000). 
Insbesondere Endothelin 1 scheint in diesem Zusammenhang von Bedeutung zu sein. So kann 
im Schafmodell gezeigt werden, dass sowohl der Plasma-Endothelin-Spiegel als auch der 
pulmonale Gefäßwiderstand nach kardiopulmonalem Bypass deutlich ansteigen (REDDY et 
al. 1997). Wird vor Anschluss einer Herz-Lungen-Maschine ein nicht-selektiver Endothelin-
Rezeptor-Blocker (PD 145065) verabreicht, ist eine Erhöhung des pulmonalen 
Gefäßwiderstandes nicht zu beobachten (REDDY et al. 1997). 
Nach Verwendung eines kardiopulmonalen Bypasses erleiden alle Patienten ein gewisses 
Maß an akuter Lungenschädigung (KIM et al. 1997). Ursächlich für diese Schädigung ist auf 
der einen Seite eine hämorrhagische Entzündung als Antwort auf eine Kontaktaktivierung 
durch die extrakorporale Zirkulation. Auf der anderen Seite führen die mechanischen 
Veränderungen, die ein solcher Eingriff mit sich bringt, zu einer Schädigung der Lunge (KIM 
et al. 1997). Die Bandbreite der Schädigungen ist immens und reicht von mikroskopisch 
kleinen Veränderungen ohne klinische Konsequenz bis hin zu einer dramatischen Erhöhung 
der Gefäßpermeabilität mit nachfolgender akuter respiratorischer Insuffizienz (ARDS) (KIM 
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et al. 1997). Neben der Freisetzung von Endothelin 1 (REDDY et al. 1997) wird in diesem 
Zusammenhang als Hauptursache die beim Einsatz einer extrakorporalen Zirkulation 
stattfindende Aktivierung der Komplementkaskade (CHENOWETH et al. 1981; KIRKLIN et 
al. 1983) gesehen (KIM et al. 1997). Die nach solchen Eingriffen beobachtete Leukopenie ist 
höchstwahrscheinlich durch diese Komplementaktivierung in Verbindung mit pulmonaler 
Leukozytensequestrierung zu erklären (DRIES et al. 1984; KIM et al. 1997). Bei der 
histologischen Untersuchung von Schaflungen nach kardiopulmonalem Bypass finden sich im 
Regelfall ein interstitielles Ödem, Austreten von Erythrozyten in den Alveolarraum und 
Schwellung der Endothelzellen (KIM et al. 1997). 
 
Das weiter oben angesprochene gehäufte Auftreten schwerwiegender Blutungen während 
herzchirurgischen Eingriffen unter extrakorporaler Zirkulation scheint nicht alleine auf den 
hohen technischen Anspruch zurückzuführen zu sein. KIM et al. (1997) bemerken verlängerte 
Blutungszeiten und führen diese auf eine temporäre Dysfunktion der Thrombozyten zurück, 
während DRIES et al. (1984) nach kardiopulmonalem Bypass zwar eine signifikante 





2.3 Gründe für die Verkalkung von Glutaraldehyd-fixierten Herzklappenprothesen 
 
Kommerziell erhältliche biologische Herzklappenprothesen werden zur Herabsetzung der 
Antigenität meist mit Glutaraldehyd fixiert. Dadurch wird zusätzlich die Festigkeit des 
Gewebes erhöht, was die Handhabung der Prothesen bei der Implantation erleichtert. Der 
Mechanismus der Fixierung ist komplex und nicht vollständig verstanden, es wird jedoch 
angenommen, dass Glutaraldehyd über eine Quervernetzung der Proteine (Bildung einer 
Schiff-Base zwischen Glutaraldehyd-Molekülen und freien Amino-Gruppen von Kollagenen) 
die Antigenität der Oberfläche senkt (KIM et al. 1999; GULBINS et al. 2003). Großer 
Nachteil Glutaraldehyd-fixierter Klappenprothesen ist jedoch die Tatsache, dass sie eine hohe 
Verkalkungstendenz aufweisen (CHEN et al. 1994; GOTT et al. 1997; VYAVAHARE et al. 
1997; LEE et al. 1998; VYAVAHARE et al. 1998), wodurch sie häufig nach einigen Jahren 
unbrauchbar werden und erneuert werden müssen. Der Mechanismus der Verkalkung 
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Glutaraldehyd-fixierter Herzklappenprothesen ist nicht genau bekannt. Fünf verschiedene 
Theorien zur Verkalkung von Glutaraldehyd-fixierten Klappenprothesen werden diskutiert: 
1. Glutaraldehyd-Moleküle bzw. Glutaraldehyd-Kondensationsprodukte und freie 
Aldehydgruppen an der Oberfläche der Klappenprothese führen zu dessen Verkalkung 
(CHANDA 1995; WEISSENSTEIN et al. 2000). Diese Theorie wird jedoch von 
einigen Wissenschaftlern in Frage gestellt (KIM et al. 1999), zumal im Tiermodell 
gezeigt werden kann, dass die Fixierung von porzinen Aorten mit höheren 
Konzentrationen von Glutaraldehyd das Ausmaß der Verkalkung senkt (ZILLA et al. 
1997b). Neuere Untersuchungen lassen vermuten, dass Glutaraldehyd-Moleküle bzw. 
freie Aldehydgruppen zwar durchaus einen pro-kalzifizierenden Effekt zeigen, dass 
jedoch bei steigender Glutaraldehydkonzentration der anti-kalzifizierende Effekt des 
Glutaraldehyds überwiegt (WEISSENSTEIN et al. 2000). Der angesprochene anti-
kalzifizierende Effekt kommt durch die oben genannte vollständigere Quervernetzung 
der Proteine zustande. 
2. Die Zusammensetzung der organischen Matrix spielt eine Rolle bei der Verkalkung 
Glutaraldehyd-fixierter Klappen. 
Für die Verkalkung von Blutgefäßen ist die Präzipitation von Hydroxyapatit von 
besonderer Bedeutung. Obwohl der Extrazellularraum in Bezug auf die Präzipitation 
von Hydroxyapatit übersättigt ist, treten im Körper Mineralisationsvorgänge 
physiologischerweise nur begrenzt auf. Es wird angenommen, dass dieses Phänomen 
unter anderem damit zusammenhängt, dass für die Phasenumwandlung (Lösung ?  
fester Kristall) Energie notwendig ist (FARZANEH-FAR et al. 2001). Die dazu 
benötigte Energie kann jedoch durch Anwesenheit eines festen Kristallisationskernes 
reduziert werden. Organische Komponenten der Matrix, wie Kollagen (LEVY et al. 
1986; KIM et al. 1999), andere Matrixproteine (v.a. Phosphoproteine) (GURA et al. 
1997; KIM et al. 1999) und Lipide (FARZANEH-FAR et al. 2001) stellen eventuell 
solche Kristallisationskerne dar. Osteocalcin, ein Vitamin-K-abhängiges Protein, 
welches bereits in anderen dystrophisch verkalkten Geweben isoliert wurde, konnte 
auch in verkalkenden Glutaraldehyd-fixierten Klappenprothesen gefunden werden 
(LEVY et al. 1983) und spielt möglicherweise eine Rolle im Mineralisationsprozess. 
Für die Mineralisation von Knochengewebe werden des Weiteren sogenannte Matrix-
Vesikel verantwortlich gemacht. Matrix-Vesikel-ähnliche Strukturen können in 
biologischen Klappenprothesen an Verkalkungszonen gefunden werden (SCHOEN et 
al. 1992; FARZANEH-FAR et al. 2001). 
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3. Mechanischer Stress spielt eine Rolle bei der Verkalkung Glutaraldehyd-fixierter 
Klappenprothesen. 
Implantiert man Glutaraldehyd-fixierte Herzklappenprothesen in orthotoper Position 
in den Kreislauf, so kann beobachtet werden, dass sich Verkalkungszonen vermehrt an 
Stellen mechanischer Belastung finden (THUBRIKAR et al. 1983). 
4. Beschädigung der Zellen führt zu Verkalkung Glutaraldehyd-fixierter Herzklappen-
prothesen. 
Zellbeschädigung, beispielsweise durch Behandlung mit Glutaraldehyd, führt zu 
einem massiven Einstrom von Kalzium-Ionen in die Zelle (TRUMP und 
BEREZESKY 1992; KIM et al. 1999; FARZANEH-FAR et al. 2001). Es wird 
angenommen, dass eine Inhibition der membranständigen Ca2+-ATPase zu dieser 
massiven intrazellulären Kalziumerhöhung führt (EYBL et al. 1989). Dieses Enzym 
hält unter physiologischen Bedingungen einen niedrigen intrazellulären Kalzium-
spiegel aufrecht (EYBL et al. 1989). Des Weiteren kann gezeigt werden, dass die 
Beschädigung von Zellen außerdem zu einer Erhöhung der intrazellulären 
Phosphatkonzentration führt (KIM et al. 1999). Damit erreicht das Ionenprodukt 
[Ca2+] x [Pi] intrazellulär Werte, welche für eine heterogene Kristallisation ausreichen 
(KIM et al. 1999). 
5. Das Fehlen eines schützenden Endothels auf der Oberfläche der Klappenprothesen 
führt neben Thrombozyten- und Fibrinablagerungen auch zu dystrophischen 
Verkalkungsreaktionen (LEHNER et al. 1997). Obwohl es durch die Behandlung mit 
Glutaraldehyd zu einer Quervernetzung der Gewebsproteine und einer daraus 
resultierenden deutlichen Verminderung der Oberflächenantigenität kommt, kann 
gezeigt werden, dass durch höhere Konzentrationen von Glutaraldehyd bzw. durch 
Zusatz von Reagenzien, welche die Quervernetzung zusätzlich steigern (L-Lysin), die 
Mineralisation von Klappensegeln um über 30% gemindert werden kann 
(WEISSENSTEIN et al. 2000).  
Immunologische Reaktionen spielen laut CHANDA (1995) in der ersten Phase nach 
Implantation der Prothese jedoch keine Rolle. Er vertritt die Meinung, dass anfänglich 
überflüssige Glutaraldehyd-Moleküle  bzw. freie Aldehydgruppen für die Minerali-
sation verantwortlich sind, während in einer späteren Phase immunologische Faktoren 





Neben der Verwendung von Glutaraldehyd ist in der Behandlung mit UltiFix eine andere 
Möglichkeit der Klappenfixierung zu sehen. Eine Behandlung mit Ultifix führt zu einer 
Stabilisierung des Gewebes durch Bildung von Amidbrücken. Literaturangaben zufolge ist 
die Quervernetzung durch UltiFix der durch Glutaraldehyd vergleichbar (TIMEK et al. 2002). 
Im Gegensatz zu Glutaraldehyd-fixierten Klappen scheinen UltiFix fixierte Klappen sowohl 
im subdermalen Rattenmodell als auch im Schafmodell nicht zu verkalken (GIRARDOT et al. 
1997).  
Weitere Fixationsmethoden, wie z.B. Photofixation, Carbodiimid/Hydroxysuccinimid-
Behandlung oder Ethanol/Glycerol-Behandlung mit anschließender Kryofixation werden zur 
Zeit getestet (NEUENSCHWANDER und HOERSTRUP 2004). 
 
 
2.3.1 Gegenmaßnahmen zur Mineralisation 
 
Die Frage nach einer geeigneten Methode zur Verhinderung von Verkalkungsreaktionen beim 
Einsatz Glutaraldehyd-fixierter Klappenprothesen beschäftigt die Wissenschaft nun schon seit 
vielen Jahren. HIRSH et al. (1993) zeigen, dass eine Beschichtung mit Sodium-Dodecyl-
Sulfat (SDS) das Ausmaß der Verkalkung von Aortenklappenprothesen reduzieren kann. 
Grund hierfür ist wahrscheinlich die durch SDS induzierte Extraktion von Phospholipiden aus 
der Klappenprothese. Wie oben bereits erwähnt, stellen (Phospho-)Lipide mögliche 
Kristallisationskerne für eine Verkalkungsreaktion dar (FARZANEH-FAR et al. 2001).  
 
Einen ähnlichen Ansatz wählen 1997 VYAVAHARE et al.: vor Implantation der Glutar-
aldehyd-fixierten Klappenprothesen führen sie eine Präinkubation mit Ethanol durch 
(VYAVAHARE et al. 1997). Es wird angenommen, dass die durch diese Maßnahme erreichte 
Reduzierung der Verkalkungsreaktion zum einen durch eine Extraktion von Phospholipiden 
und Cholesterol begründet ist. Zum anderen kann nachgewiesen werden, dass es durch die 
Vorinkubation mit Ethanol zu irreversiblen Veränderungen der Kollagenstruktur der Klappe 
kommt (VYAVAHARE et al. 1997; VYAVAHARE et al. 1998; VYAVAHARE et al. 2000). 
Allerdings werden durch die Präinkubation mit Ethanol nicht alle Anteile der 
Klappenprothese in gleichem Maße vor einer Verkalkung geschützt: Während an den 
Klappensegeln die Verkalkung deutlich vermindert werden kann, stellt man im Bereich der 
Aortenwand keinen bzw. nur einen unzureichenden inhibitorischen Effekt durch Ethanol fest 




Von Aluminiumchlorid (AlCl3) kann gezeigt werden, dass es die Mineralisation der 
Aortenwand verhindert (WEBB et al. 1990; WEBB et al. 1992). OGLE et al. (2003) finden 
heraus, dass eine Behandlung der Aortenwand mit AlCl3 und eine darauffolgende Behandlung 
der gesamten Prothese mit Ethanol die Verkalkung von sowohl Aortenwand als auch 
Klappensegel im Vergleich zu einer Kontrollgruppe (Glutaraldehyd-fixiert, ohne weitere 
Behandlung) signifikant reduzieren kann, während eine Behandlung der kompletten 
Klappenprothese mit AlCl3 und Ethanol zu einer signifikant höheren Kalzifikationsrate führt 
(OGLE et al. 2003). 
 
1992 veröffentlichen GOTT et al. eine Studie zu einer neuen Antimineralisationsbehandlung 
mit a-Aminoölsäure (AOA). Es wird angenommen, dass der Antimineralisations-Effekt durch 
Bindung von AOA an freie Aldehyd-Bindungsstellen des Glutaraldehyds zustande kommt 
(GOTT et al. 1997; FLAMENG et al. 2001). 
 
Auch CHANDA (1995) macht vor allem das Vorhandensein freier Aldehydgruppen an der 
Oberfläche des Implantats und die Freisetzung von überschüssigem Glutaraldehyd für die 
initiale Mineralisation verantwortlich. Deshalb schlägt er eine Behandlung der Glutaraldehyd-
fixierten Klappen mit dem Biopolymer Chitosan vor. Durch eine Vielzahl von Amino-
Termini ist ein Molekül Chitosan in der Lage, eine relativ große Anzahl an freien 
Aldehydgruppen zu binden. CHANDA (1995) teilt die Verkalkungs-reaktion in zwei Stadien 
ein: das erste durch freie Aldehydgruppen und überschüssiges Glutaraldehyd bedingte 
Stadium beginnt direkt nach Implantation der Glutaraldehyd-fixierten Klappe und kann durch 
den Einsatz von Biopolymeren (z.B. Chitosan) abgeschwächt werden. Das zweite Stadium 
hingegen ist vor allem durch immunologische Reaktionen bedingt und resultiert in einem 
schleichenden Degenerationsprozess, welchem nur mit Hilfe geeigneter Methoden der 
Elimination von hochantigenen Substanzen entgegengewirkt werden kann (CHANDA 1995). 
 
WEISSENSTEIN et al. (2000) zeigen, dass eine Detoxifikation von Glutaraldehyd-fixierten 
Klappenprothesen mit Hilfe von Urazol zu einer Mineralisationsreduktion von 61,7% führt. 
Durch Verwendung von Urazol können selbst geringste Mengen von freien Glutaraldehyd-




ZILLA et al. (1997b) beschreiben einen Zusammenhang zwischen der Konzentration des bei 
der Fixierung verwendeten Glutaraldehyds und dem Grad der Mineralisation: höhere 
Konzentrationen von Glutaraldehyd resultieren in einer verminderten Verkalkung von 
porzinen Aortenwänden. WEISSENSTEIN et al. (2000) beobachten das gleiche Phänomen 
bei der Fixierung von Klappensegeln. Um zu untersuchen, ob eine weitere Verbesserung der 
Quervernetzung zu einer zusätzlichen Mineralisationsverminderung führt, konzipieren sie 
einen Parallelansatz, bei dem sie Glutaraldehyd-fixierte Klappen zusätzlich mit L-Lysin 
behandeln. L-Lysin ist ein Diamin, welches nach Verbindung mit zwei Aldehyd-Gruppen 
(Schiff-Base) eine Quervernetzung von Proteinen über eine weitere Distanz ermöglicht. Die 
durchgeführte Lysin-Behandlung senkt die Mineralisation im Vergleich zu ausschließlich 
Glutaraldehyd-fixierten Klappen signifikant (WEISSENSTEIN et al. 2000). 
 
Einen anderen Ansatz, von dem man sich erhofft, den Mineralisationsprozess (ggf. nach 
vorheriger Behandlung der Herzklappenprothesen mit einer der oben genannten Methoden) 
noch weiter reduzieren zu können, bietet das sogenannte „tissue engineering“. In vitro kann 
gezeigt werden, dass eine Oberflächenbeschichtung zu einer Verminderung der Kalzium-
aufnahme in die Zelle führt (DAHM et al. 1996; DAHM et al. 2001). Durch das Tissue 
Engineering erhofft man sich außerdem eine weitere Reduzierung thromboembolischer 
Zwischenfälle bei Patienten mit biologischem Klappenersatz (GULBINS et al. 2003). Das 
Fehlen eines intakten Endothels wird von einigen Autoren für die Ablagerung von 
Thrombozyten verantwortlich gemacht (FRATER et al. 1992; LEHNER et al. 1997). 
Im Rahmen des Tissue Engineerings werden autologe Endothelzellen des Empfängers 
entweder in vitro oder in vivo auf die Klappenprothese verbracht (LEYH et al. 2003b). Die 
somit geschaffene natürliche Oberfläche soll als schützende Barriere dienen und die 
schleichende Abstoßungsreaktion verhindern.  
Bei der Auswahl der Endothelzellen scheint die Herkunft (Arterie/ Vene) keinen signifikanten 
Einfluss zu haben. In einer Studie werden Pulmonalarteriensegmente mit venösen oder 
arteriellen Endothelzellen beschichtet: in der venösen Gruppe kann eine nicht-signifikant 
höhere Kalzium-Konzentration und ein ebenfalls nicht-signifikant geringerer Kollagen- und 
Gesamtzellanteil festgestellt werden (SHINOKA et al. 1998; STOCK et al. 2002). 
Da die Herzklappen großen Druckbelastungen ausgesetzt ist, müssen die Zellen auf einer 
stabilen Unterlage angesiedelt und vermehrt werden. Als eine solche Unterlage kommen 
entweder biologische oder künstliche Prothesen (z.B. aus Poly-Urethan) in Frage 






2.4 Tissue Engineering von Herzklappen und damit verbundene Probleme 
 
Erste Versuche des Tissue Engineerings von Herzklappen werden 1995 durchgeführt 
(SHINOKA et al. 1995). Zur Rekonstruktion von Pulmonalklappen verwenden SHINOKA et 
al. ursprünglich ein künstliches Klappengerüst aus Polyglactin und Polyglycolsäure. Andere 
Arbeitsgruppen verwenden seitdem ebenfalls biologisch abbaubare künstliche Gerüste zur 
Beschichtung mit Endothelzellen (WALLUSCHECK et al. 1996; STOCK et al. 2000), jedoch 
ist bis heute noch keine Methode bekannt, diese Gerüste stabil mit Endothelzellen zu 
beschichten (STOCK et al. 2000; LEYH et al. 2003b; SCHENKE-LAYLAND et al. 2003). 
WALLUSCHECK et al. (1996) unterziehen künstliche Gefäßprothesen aus Polytetra-
fluoroethylen einer Behandlung mit einem die Aminosäuresequenz Arg-Gly-Asp (RGD) 
enthaltenden Polypeptid und erzielen damit eine Verbesserung der Anheftungsfähigkeit von 
Endothelzellen (in vitro); diese beträgt ca. 30% im Vergleich zu nur 15% bei unbehandelten 
Polytetrafluoroethylen-Prothesen (WALLUSCHECK et al. 1996). Neben dieser Erhöhung der 
Anheftungsfähigkeit von Endothelzellen wird RGD-enthaltenden Derivaten außerdem die 
Eigenschaft zugesprochen, die Bindung von Fibrinogen an aktivierte Thrombozyten zu 
verhindern (KIDANE et al. 2003). 
 
Als Gerüst für eine Endothelzell-Beschichtung könnten biologische Materialien eine 
Alternative zu biologisch abbaubaren künstlichen Materialien darstellen (WILSON et al. 
1995): 
1. Xenogene/ Allogene Matrix 
In diesem Fall werden Herzklappen (Xenografts/ Allografts) verwendet, welche 
entweder enzymatisch oder mit verschiedenen Detergentien dezellularisiert worden 
sind (STOCK et al. 2002). Diese dezellularisierten Klappen werden anschließend 
entweder in vitro mit Endothelzellen beschichtet (eigentliches Tissue Engineering), 
oder eine Rebesiedelung wird erst in vivo nach Implantation der Klappe in den 
Empfänger bzw. das Empfängertier angestrebt (sog. „guided tissue regeneration“) 
(STOCK et al. 2002). STEINHOFF et al. (2000) führen eine Studie durch, bei der sie 
das Ergebnis einer In-vitro-Beschichtung mit dem einer In-vivo-Rebesiedelung 
vergleichen. Die Klappen werden jeweils für drei Monate als Pulmonalklappenersatz 
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bei Schafen implantiert: eine In-vitro-Beschichtung mit autologen Myofibroblasten 
und Endothelzellen zeigt nach Explantation der Klappen in 100% der Fälle einen 
zusammenhängenden Zellrasen (Endothelzellen, Myofibroblasten), während die 
Klappen nach einer In-vivo-Rebesiedelung lediglich fokal mit Endothelzellen und 
Myofibroblasten besiedelt sind (STEINHOFF et al. 2000). Andere Ergebnisse erzielen 
LEYH et al. (2003a) bei einer ähnlich aufgebauten Studie: hier werden in vivo 
rebesiedelte und in vitro beschichtete Pulmonalklappen in orthotoper Position bei 
Schafen implantiert. Nach einer Dauer von sechs bzw. 12 Monaten werden die 
Klappen explantiert und miteinander verglichen. Histologisch zeigt sich bei den in 
vitro beschichteten Klappen eine pathologisch veränderte Zusammensetzung der 
extrazellulären Matrix in Kombination mit einer erhöhten Zellularität sowie einer 
inhomogenen Besiedelung mit Endothelzellen. Die in vivo rebesiedelten Klappen 
hingegen weisen eine normal aufgebaute Extrazellularmatrix sowie einen 
kontinuierlichen endothelialen Monolayer auf (LEYH et al. 2003a). 
Der Versuch, eine In-vitro-Aortenklappenbeschichtung nach ähnlichem Prinzip 
durchzuführen, gelingt bisher aufgrund ungenügender mechanischer Stabilität nicht 
(SCHENKE-LAYLAND et al. 2003). 
 
2. Dünndarm-Submukosa (SIS) 
Porzine Dünndarm-Submukosa kann als Material für ein resorbierbares Klappengerüst 
verwendet werden (VOYTIK-HABRIN et al. 1997; BADYLAK et al. 1998). In einem 
Versuch beim Schwein kann gezeigt werden, dass gleichzeitig mit der Resorption der 
Submukosa-Matrix ein Aufbau von Bindegewebe stattfindet. Die Bildung von 
Endothel kann ebenfalls nachgewiesen werden. Die Klappen sind sowohl direkt nach 
Implantation als auch zum Zeitpunkt der Explantation voll funktionstüchtig 
(MATHENY et al. 2000). 
 
 
3. Fibrin Gel 
Ein neuer, noch nicht näher untersuchter Ansatz ist die Verwendung von Fibrin-Gel 
als biologische Gerüstsubstanz (JOCKENHOEVEL et al. 2001). Fibrin-Gel zeichnet 
sich dadurch aus, dass Zellen leicht in das Gel eingebettet werden können und dass der 
Abbau dieses Materials durch den Einsatz von Aprotinin kontrolliert werden kann 
(STOCK et al. 2002). 
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4. Glutaraldehyd-fixierte Klappenprothesen  
Durch die Beschichtung von herkömmlich fixierten Klappenprothesen erhofft man 
sich, eine verminderte Klappenmineralisation zu erreichen und außerdem die Gefahr 
von thromboembolischen Zwischenfällen weiter senken zu können (FISCHLEIN et al. 
1994; LEHNER et al. 1997; GULBINS et al. 2003; NEUENSCHWANDER und 
HOERSTRUP 2004).  
Eine zufriedenstellend stabile Endothelzellbeschichtung kann trotz vielfacher 
Versuche (BENGTSSON et al. 1993; FISCHLEIN et al. 1994; LEHNER et al. 1997) 
jedoch noch nicht erreicht werden (GULBINS et al. 2003). Für diese Tatsache wird im 
Allgemeinen vor allem die Zytotoxizität des Glutaraldehyds bzw. deren Produkte 
(EYBL et al. 1989; GULBINS et al. 2003; NEUENSCHWANDER und HOERSTRUP 
2004) verantwortlich gemacht. Glutaraldehyd-Fixationslösungen enthalten nicht aus-
schließlich das lineare Monomer, sondern auch dihydratisierte Formen, monomere und 
polymere Halbacetale sowie Aldol-Kondensationsprodukte (SCHMIDT und BAIER 
2000). Die dauerhafte Freisetzung dieser Chemikalien wird von vielen Autoren 
verdächtigt, nicht nur eine Verkalkungsreaktion hervorzurufen, sondern auch das 
spontane Wachstum von Endothelzellen zu verhindern (EYBL et al. 1989; MORITZ et 
al. 1990; GRIMM et al. 1992; SCHMIDT und BAIER 2000). BENGTSSON et al. 
(1993) gelingt eine In-vitro-Besiedlung mit Endothelzellen nach gründlichem 
Auswaschen von überschüssigem Glutaraldehyd; allerdings beginnen die Zellen am 
zweiten Tag nach dem Verbringen auf die Klappen, sich abzurunden und vom 
Untergrund zu lösen (BENGTSSON et al. 1993).  
LEHNER et al. (1997) gelingt ebenfalls eine zusammenhängende In-vitro-Besiedlung 
mit Endothelzellen, jedoch bleibt diese nach In-vivo-Implantation in Affen nicht 
stabil. 
Nach genauerer Betrachtung der Verteilung von hydrophoben und hydrophilen 
Valenzen auf der Oberfläche Glutaraldehyd-fixierter Klappen stellen GULBINS et al. 
(2003) die Hypothese auf, dass die unbefriedigende Anheftungsfähigkeit von Zellen 
vor allem auf einer reduzierten Hydrophilie nach Quervernetzung durch Glutaraldehyd 
beruht. Die erwünschte Quervernetzung der Oberflächenproteine wird durch die 
Reaktion zwischen Glutaraldehyd und Amino-Gruppen erreicht. Die Reaktion 
zwischen einem Glutaraldehyd-Molekül und einer Amino-Gruppe resultiert in der 
Ausbildung einer Schiff-Base (Abb. 2). Diese reagiert nun entweder erneut mit einer 
zweiten Amino-Gruppe, oder sie reagiert mit einer Aldehydgruppe im Sinne einer 
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Aldol-Kondensation. Sowohl die Aldol-Kondensation als auch die Ausbildung einer 
Schiff-Base führen zu einer zunehmenden Hydrophobie der Klappenoberfläche und 
damit zu einer verminderten Zellanheftung. Eine Verbesserung der Zellanheftung kann 
durch die Behandlung mit Zitronensäure erzielt werden. Es wird angenommen, dass 
die vier Carboxyl-Gruppen der Zitronensäure mit Amino-Gruppen von Kollagenen 
unter Salzbildung reagieren (Abb. 3) und so die Hydrophilie deutlich erhöhen 
(GULBINS et al. 2003). 
Außerdem finden GULBINS et al. (2003) heraus, dass auf einer Glutaraldehyd-
fixierten Unterlage Fibroblasten gegenüber Endothelzellen eine bessere Anheftungs-
fähigkeit besitzen. Aus diesem Grund empfehlen sie vor der endgültigen Beschichtung 
mit Endothelzellen eine Besiedlung mit Fibroblasten. 
 
 









2.5 Toxizitätsreduktion von Glutaraldehyd 
 
Neben dem Versuch, toxisches Glutaraldehyd durch sorgfältiges Auswaschen der 
Klappenprothese zu beseitigen (BENGTSSON et al. 1993), setzen viele Arbeitsgruppen in der 
Vergangenheit eine Inkubation der Klappe mit verschiedenen Aminosäuren ein. Besonders 
die Inkubation mit Aminosäuren mit niedrigen pH-Werten führt zu einer deutlichen 
Verbesserung der Zellbeschichtung (FISCHLEIN et al. 1994).  
Durch Vorbehandlung Glutaraldehyd-fixierter Klappen mit L-Glutamat kann in mehreren 
Studien eine erfolgreiche Beschichtung mit Endothelzellen erreicht werden (EYBL et al. 
1992; GRIMM et al. 1992). 
ZILLA et al. (1997a) und WEISSENSTEIN et al. (2000) beschreiben eine Methode, mit der 
selbst geringste Mengen freien Glutaraldehyds eliminiert werden können: die Behandlung mit 
Urazol soll eine Detoxifikation von Glutaraldehyd-beschichteten Klappen ermöglichen. 
Eine relativ neue Methode zur Senkung der Zytotoxizität Glutaraldehyd-fixierter Klappen 
besteht in einer Lyophilisierung (Gefriertrocknung) der Klappen. Bei dieser Methode werden 
Glutaraldehyd-fixierte Klappen zunächst gründlich mit physiologischer Kochsalzlösung 
gespült, anschließend gefriergetrocknet und zu guter Letzt wieder in physiologische 
Kochsalzlösung verbracht (MAIZATO et al. 2003). 
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Untersuchungen von DAHM et al. (2001) zielen auf die Fragestellung ab, ob durch einen 
Überzug mit Polymeren eine bessere Anheftungsfähigkeit von Endothelzellen auf 
Glutaraldehyd-fixierten Klappen erreicht werden kann. Dafür wählen sie unterschiedliche 
Ansätze mit zehn verschiedenen hydrophilen Polymeren und vergleichen deren Auswirkung 
auf Zellwachstum und Adhäsivität des Endothels. Fünf der zehn ausgewählten Polymere, 
darunter das bereits unter 2.3.1 (Antimineralisationsbehandlung) genannte Chitosan 
ermöglichen initial eine vollständige Endothelzellbeschichtung, wobei bei zwei Polymeren 




2.6 Nachweis von Endothelzellaktivität 
 
Metabolische Zellaktivität von Endothelzellen kann entweder durch Prostacylin (PGI2)-
Messungen (GONZALEZ-LAVIN et al. 1988; FISCHLEIN et al. 1992; FISCHLEIN et al. 
1994) oder durch immunhistochemische Färbung von Kollagen IV oder Faktor VIII 
(GULBINS et al. 2003) nachgewiesen werden. Kollagen IV wird physiologischerweise nur 




2.7 Die „Freestyle“-Aortenklappe 
 
Bei der in der vorliegenden Studie verwendeten „Freestyle“-Aortenklappe handelt es sich um 
eine im Handel erhältliche und in der Herzchirurgie vielfach verwendete Klappenprothese. 
Für die Fixierung der Prothese wird Glutaraldehyd verwendet. Die Fixierung erfolgt unter 40 
mmHg ohne transvalvulären Druckgradienten. Nach Fixierung mit Glutaraldehyd erfolgt eine 








In der vorliegenden Arbeit soll eine neue Operationsmethode zur Erprobung von 
Herzklappenprothesen untersucht werden, bei der man die Prothese heterotop in die Aorta 
descendens implantiert. Durch die Anlage eines Shunts von der Aorta descendens (proximal 
der implantierten Klappe) zum linken Vorhof erhofft man sich, den Fluss durch die 
implantierte Prothese so gestalten zu können, dass diastolisch ein Klappenschluss auftritt. Die 
Funktionalität des implantierten Shunts und Klappenbewegungen sollen mit Ultraschall 
dargestellt werden. 
Außerdem soll in der vorliegenden Arbeit die Frage beantwortet werden, ob eine dauerhafte 
Endothelzellbeschichtung von Glutaraldehyd-fixierten Klappenprothesen unter In-vivo-
Bedingungen möglich ist. Aus diesem Grund wird den Versuchstieren in Allgemeinnarkose je 
ein Teilstück der Vena jugularis entnommen. Diese Venenstücke dienen der Gewinnung von 
Fibroblasten und Endothelzellen. Auf die wirtsautologe Beschichtung der Glutaraldehyd-
fixierten Klappenprothesen mit den gewonnenen Zellen folgt die Implantation der Prothesen 
in die Aorta descendens. Nach einer dreimonatigen Beobachtungszeit werden die 
implantierten Prothesen in tiefer Allgemeinnarkose entnommen und die Tiere euthanasiert. Es 
folgt die lichtmikroskopische sowie rasterelektronenmikroskopische Untersuchung der 
Klappen. 
 
Zusammenfassend lassen sich drei Hauptzielgrößen nennen: 
 
1. Etablierung eines heterotopen Klappenmodells am Schaf 
2. Erhalt der Segelbewegungen durch Anlage eines Shunts proximal der implantierten 
Klappe zum linken Vorhof 
3. Dauerhafte Endothelzell-Besiedlung der Klappen unter In-vivo-Bedingungen 
 
Als Nebenzielgröße ist die Verminderung von Thrombenbildung und degenerativen 








Zum Einsatz kommen Aortenklappenprothesen „Freestyle“ der Firma Medtronic, Inc 
(Minneapolis, Minn., USA). Bei den verwendeten Prothesen handelt es sich um stentfreie 
porzine Klappenprothesen mit Durchmessern von 21 mm bzw. 23 mm. Die „Freestyle“-
Klappen bestehen aus einer intakten Aortenwurzel, wobei die Abgänge für die 










Als Versuchstiere werden 11 weibliche ausgewachsene Bayerische Bergschafe eingesetzt. Die 
Tiere haben ein durchschnittliches Lebendgewicht von 60 kg, das Alter der Tiere beträgt in 
etwa zwei Jahre. 
Die Tiere stammen aus einem Bestand von ca. 300 Tieren. Sie werden im Sommer 
hauptsächlich auf Almen (Weidehaltung) gehalten, im Winter leben sie in Gruppen von 30 bis 
40 Tieren in einem Tiefstreulaufstall auf Stroh. In diesem Schafstall bestehen Raum-
temperaturen von ca. 10 bis 20°C und eine Unterdruckbelüftung. Hierbei wird die Abluft über 
einen Ventilator an der Stalldecke aktiv aus dem Raum geleitet, während die Zuluft durch den 
resultierenden Unterdruck passiv in den Stall strömt. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 60 
bis 80%. Als Futter werden Heu, Grassilage und geringe Mengen an Zuckerrübenschnitzel 
verwendet. Des Weiteren stehen den Tieren Mineral- und Salzlecksteine zur Verfügung.  
Zwei Tage vor der Operation werden die Tiere in die Tierräume des Instituts für 
experimentelle Onkologie und Therapieforschung, Ismaninger Str. 22, München gebracht. In 
diesen Räumen leben die Schafe in Gruppen von zwei bis drei Tieren auf Einstreu. Vier bis 
fünf Tage nach der Operation werden sie in einen Tiefstreulaufstall des Instituts für 
Tierernährung, Oberwiesenfeld, München, transportiert, wo sie -auf Stroh aufgestallt- für den 
gesamten dreimonatigen Beobachtungszeitraum verbleiben. 
Das Tierversuchsvorhaben wurde gemäß § 8 des Deutschen Tierschutzgesetzes durch die 






1. Schritt:  Den zu der Versuchsgruppe gehörigen Tieren wird unter Allgemeinanästhesie 
ein ca. 7 cm langes Teilstück der rechten Vena jugularis externa entnommen. 
2. Schritt: Aus dem entnommenen Venenstück werden Endothelzellen und Fibroblasten 
isoliert, in Kultur gebracht und mit einem Fluoreszenz-Farbstoff angefärbt. 
Nach ausreichender Vermehrung der Zellen werden diese auf die für das 
jeweilige Tier vorgesehene Klappenprothese verbracht. Von der Entnahme der 
Venenstücke bis zur Implantation der besiedelten Klappe (Schritt 3) vergehen 
34 bis 48 Tage. 
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3. Schritt:  Unter Allgemeinanästhesie werden den Tieren der Versuchsgruppe die 
(entspricht Tag 0) mit autologen Zellen besiedelten Aortenklappen heterotop in die Aorta 
descendens implantiert. Die Tiere der Kontrollgruppe erhalten entsprechend 
unbeschichtete Aortenklappenprothesen. 
4. Schritt: Unter Allgemeinanästhesie erfolgt die Explantation der Prothesen und 
(entspricht Tag 90-112) die anschließende Euthanasie der Tiere. Es folgt die histologische bzw. 





 Versuchsgruppe (8 Tiere) Kontrollgruppe (3 Tiere) 
 Entnahme eines Teilstückes 
der rechten Vena jugularis 
externa 
 
 Isolierung von Endothelzellen 
und Fibroblasten mit 
anschließender Vermehrung 
in Kultur; Anfärbung der 
Zellen und Besiedlung der 
Klappenprothese  
 




Tag 90 – 112 Entnahme der Prothese; 
Euthanasie des Tieres 
Entnahme der Prothese; 
Euthanasie des Tieres 








Sämtliche Eingriffe werden unter Vollnarkose (ERHARDT et al. 2004) durchgeführt. Aus 
diesem Grund wird den Schafen 36 h vor Narkoseeinleitung kein Futter mehr angeboten. 
Etwa 12 h vor Narkosebeginn erhalten die Schafe Meloxicam (0,4 mg/kg, s.c.; Metacam®, 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim) im Sinne einer präemptiven Analgesie. 
Zur Sedation wird den Tieren Diazepam (0,5 mg/kg, i.m.; Diazepam-ratiopharm® 10 
Injektionslösung, ratiopharm GmbH, Ulm) verabreicht; 15 min. später erfolgt Präoxy-
genierung und Legen eines venösen Zugangs. Die Narkoseeinleitung wird mit 
Ketaminhydrochlorid (4 mg/kg, i.v.; Narketan® 10, CHASSOT GmbH, Ravensburg) und 
Propofol (2,5-3,5 mg/kg, i.v.; Propofol 2% MCT Fresenius, Fresenius Kabi Deutschland 
GmbH, Bad Homburg) durchgeführt.  
Es folgt die Intubation mit Endotrachealtuben der Größen 10 bzw. 11. (high volume - low 
pressure cuff; Willy Rüsch AG, Kernen). Nach Intubation erfolgt das Aufrechterhalten der 
Narkose mit Isofluran (1,0 – 1,5 Vol%; Forene®, Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden) in 
Sauerstoff (ca. 60 Vol%) und Raumluft über eine intermittierende positive Druckbeatmung 
(IPPV; Servo-Ventilator 900D, Siemens-Elema, Schweden) in Kombination mit einer 
Propofol (2%)-Dauertropfinfusion (12-17 ml/h). 
Das Atemminutenvolumen beträgt ca. 10 l, die Atemfrequenz wird auf 17/min eingestellt, der 
bei diesen Einstellungen erreichte Spitzendruck (Ppeak) beträgt hierbei 16 bis 24 mbar. 
Zur besseren analgetischen Abdeckung wird neben dem oben angegebenen Meloxicam 
Metamizol (Novaminsulfon-ratiopharm® 1, ratiopharm GmbH, Ulm) in einer Dosierung von 
25 mg/kg i.v. verabreicht und bei Durchführung einer Thorakotomie zusätzlich ein 
paracostaler Nervenblock mit 8 ml Bupivacainhydrochlorid (Bucain® 0,25%, curasan AG, 
Kleinostheim) gesetzt. 
Als Antibiose erhalten die Tiere je 1g Ampicillin und 0,5 g Sulbactam (Unacid ® 1,5 g, Pfizer 
GmbH, Karlsruhe). Das hierdurch abgedeckte Erregerspektrum schließt eine Vielzahl 







3.2.4.2 Entnahme eines Teilstücks der Vena jugularis 
 
Vorbereitung der Tiere für die Operation 
Unter Allgemeinanästhesie (siehe Kap. 3.2.4.1) wird die rechte ventrale Halsregion im 
mittleren Drittel des Halses geschoren und das Schaf auf dem Operationstisch in linke 
Seitenlage gebracht. Der Kopf wird hierbei leicht nach dorsal und links überstreckt, um die 
rechte ventrale Halsregion mit ihrer Drosselrinne besser zu exponieren. Das Operationsgebiet 
säubert und desinfiziert man und deckt den restlichen Tierkörper mit sterilen Tüchern ab. 
Um einer durch Gärungsvorgänge im Pansen induzierten Magenaufgasung entgegenzuwirken, 
legt man über die Maulhöhle eine Magensonde. 
Den Tieren wird Ringer-Lösung (DeltaSelect GmbH, Pfullingen) entsprechend dem 
Erhaltungsbedarf (ca. 10 bis 20 ml/kg/h) intravenös infundiert. 
Das Narkosemonitoring beinhaltet Pulsoximetrie, Spirometrie, Kapnometrie, EKG und nicht-




Nach Inzision der Haut über der Drosselrinne etwa auf halber Höhe des Halses wird die rechte 
Vena jugularis externa auf einer Strecke von ca. 10 cm freigelegt. Unter Schonung der 
umliegenden Strukturen wird die Vene von ihrer Unterlage freipräpariert und die abgehenden 
Gefäße ligiert. Nach proximaler und distaler Ligatur der Vene wird der sich zwischen den 
beiden Ligaturen befindliche Teil entnommen und in ein Aufbewahrungsmedium M-199 
Earle (Natriumcarbonat 2,2g/l, M-199, Biochrom) gegeben. 
Nach Einlegen einer Drainage wird die Wunde wieder verschlossen. Durch Einbeziehung des 




3.2.4.3 Aufbereitung der Venenstücke und Beschichtung der porzinen Aortenklappen 
 
Die Lumina der entnommenen Venenstücke werden mit einer Pufferlösung gespült und 
anschließend für 20 Minuten in 0,1% Kollagenase (Worthington Biochemical Corporation, 
Lakewood, NJ, USA) bei 37°C und CO2 5% inkubiert. Nach dieser Zeit unterbricht man die 
Kollagenase-Reaktion und zentrifugiert die Zellsuspension bei 1000 U/min für 10 Minuten. 
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Die abzentrifugierten Zellen werden in Endothelzellmedium (EC growth medium, PromoCell 
GmbH, Heidelberg) resuspendiert und in Kultur verbracht. 
Zur Gewinnung der Fibroblasten werden die entnommenen Venenstücke abermals in 0,1% 
Kollagenase inkubiert (30 min.) und anschließend bei 1000 U/min für 10 Minuten 
zentrifugiert. Danach erfolgt eine Resuspendierung der Zellen in Fibroblastenmedium 
(fibroblast growth medium, PromoCell GmbH, Heidelberg) und die anschließende 
Verbringung in Kultur.  
Nach Erreichen eines zusammenhängenden Zellrasens werden zum Splitten der Zellkulturen 
beide Zelltypen mit Trypsin von der Kulturschale abgelöst, zentrifugiert, in das entsprechende 
Zellmedium verbracht und anschließend erneut ausgesät. 
Vor Beschichtung der „Freestyle“-Klappen mit den aus der Zellkultur erhaltenen Zellen 
werden die Endothelzellen mit dem Intravital-Fluoreszenz-Farbstoff PKH-26 markiert. 
Hierbei handelt es sich um einen fluoreszierenden Farbstoff, welcher in die Zellmembran 
eingelagert wird. Bei Verlust der Integrität der Zellmembran durch Zusammenbruch des 
Membranpotentials (Zelltod) geht der Farbstoff sofort verloren, Zellteilung verdünnt ihn. 
Die Glutaraldehyd-fixierten Klappenprothesen werden zunächst für 24 Stunden in M-199 
(s.o.) inkubiert (4°C) und daraufhin mit 10%iger Zitronensäure vorbehandelt (5 min.). 
Anschließend werden sie bis zum Wiedererlangen eines neutralen pH mit destilliertem 
Wasser gespült. Nach Einspannen der Klappen in eine „Zellbeschichtungs-Vorrichtung“ füllt 
man diese Vorrichtung zunächst für die Fibroblasten-Beschichtung mit Fibroblastenmedium 
(s.o.) und der zuvor hergestellten Fibroblastensuspension (s.o.). Sämtliche Oberflächen der 
Prothesen werden mit Fibroblasten vorbeschichtet. Nach dieser Vorbeschichtung bewahrt 
man die Klappen für sieben Tage unter Kulturbedingungen auf und beschichtet sie 
anschließend mit den markierten Endothelzellen. Das Beschichtungsverfahren verläuft analog 
zu dem gerade beschriebenen Verfahren; es wird jedoch ausschließlich die luminale Seite der 
Klappenprothese beschichtet. Die vollständige Beschichtung der Klappe dauert etwa vier 
Wochen. Die Aufbewahrung der fertig beschichteten Klappen erfolgt in oben genanntem 
Endothelzellmedium (PromoCell GmbH, Heidelberg). 
Vor der Implantation der fertig beschichteten Klappen werden von jeder Prothese ca. 3 mm 
große repräsentative Stücke der Klappenwand entnommen. Die Ergebnisse der histologischen 
und rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung dieser Stücke vergleicht man später mit 





3.2.4.4 Thorakaler Eingriff 
 
Vorbereitung der Tiere für die Operation 
Unter Allgemeinanästhesie (siehe Kap. 3.2.4.1) wird die linke Thoraxseite großflächig 
geschoren und -nach rechtsseitiger Lagerung des Tieres auf dem Operationstisch- gesäubert 
und desinfiziert. Anschließend erfolgt die Abdeckung des restlichen Tierkörpers mit sterilen 
Tüchern. 
Um einer durch Gärungsvorgänge im Pansen induzierten Aufgasung entgegenzuwirken, wird 
über die Maulhöhle eine Magensonde vorgeschoben. 
Als Infusion wird den Tieren Ringer-Lösung (DeltaSelect GmbH, Pfullingen) entsprechend 
dem Erhaltungsbedarf (ca. 10 bis 20 ml/kg/h) intravenös verabreicht. 
Das Narkosemonitoring beinhaltet Pulsoximetrie, Spirometrie, Kapnometrie, EKG, invasive 
(A. auricularis caudalis) und nicht-invasive (Blutdruckmanschette, linke Vordergliedmaße) 
Blutdruckmessung (siehe Kap. 3.2.6). 
 
 
Implantation der Klappenprothese 
Die Eröffnung des Thorax erfolgt linksseitig im 4. Interkostalraum. Unter Zuhilfenahme eines 
Rippenspreizers wird der Thorax soweit eröffnet, dass nach Beiseitedrängen der linken 
Lungenlappen die thorakale Aorta descendens sichtbar wird. Es erfolgt die Heparinisierung 
des Tieres mit 100 IE/kg Heparin-Natrium (Liquemin® N 25000, Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzach-Wyhlen). Nach partiellem Ausklemmen der Aorta distal des Abgangs der A. 
subclavia sinistra (proximal der Implantationsstelle der Klappenprothese) wird eine 
Gefäßprothese (Gore-tex, Durchmesser 8 mm) als End-zu-Seit-Anastomose an die Aorta 
genäht. Analog dazu wird das andere Ende dieser Gefäßprothese nun distal des Abgangs der 
ersten Interkostalarterien mit der Aorta verbunden und so eine künstliche Kollaterale 
geschaffen (aorto-aortaler Shunt, siehe Abb. 5). 
Die Aorta wird ausgeklemmt und durchtrennt. Die porzine Aortenklappenprothese 
(„Freestyle“, Ø 21-23 mm, Medtronic, Inc., Minneapolis, Minn., USA) wird als End-zu-End-
Anastomose in die thorakale Aorta implantiert. Nach Überprüfung der Anastomosen auf 
Blutdichtigkeit wird der Fluss über die Aorta wieder freigegeben. Den zuvor angelegten 
Shunt unterbindet man distal und setzt ihn ab. 
Die Wand des linken Herzohrs wird partiell ausgeklemmt. Nach Inzision des Herzohres wird 
das distale freie Ende des Shunts auf den linken Vorhof genäht (Abb. 6). Nach Entlüftung des 
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Shunts wird die Klemme vom linken Herzohr abgenommen und damit der Blutfluss durch 
den Shunt freigegeben. Dieser sorgt nun - bedingt durch das zum linken Vorhof gerichtete 
Druckgefälle - für eine Sogwirkung. Ein Teil des Blutes, welches - bedingt durch die 
Windkesselfunktion der Aorta - normalerweise auch während der Diastole durch die 
Klappenprothese strömen würde, wird nun durch den angelegten Shunt „umgeleitet“. Der 
durch den Shunt erzeugte Sog soll den Druck proximal der implantierten Klappe soweit 
senken, dass es zu passiven systolisch-diastolischen Klappenbewegungen der Prothese 
kommt. Durch Veränderung des Shuntdurchmessers kann die Durchflussrate verändert und 
damit die Herzbelastung kontrolliert werden. 
Nach Blähen der Lunge und Einlegen einer Schlauchdrainage mit Heimlich-Ventil wird die 



























Da während einer Thorakotomie durch den Wegfall des Unterdrucks zwischen Thoraxwand 
und Lunge Spontanatmung nicht möglich ist, wird eine ausreichende Sauerstoffversorgung 
der Tiere durch positive intermittierende Druckbeatmung (IPPV; Servo-Ventilator 900D, 
Siemens-Elema, Schweden) sichergestellt. Hierbei wählt man eine Atemfrequenz von 17/min. 
Das Atemminutenvolumen (ca. 10 l) wird so gewählt, dass der über die Kapnometrie 
gemessene endexspiratorische Kohlendioxidwert (Et CO2) zwischen 35 und 40 mmHg liegt, 
wobei der bei diesem Volumen erreichte Spitzendruck (Ppeak) Werte zwischen 16 und 24 
mmHg annehmen sollte. Durch Pulsoximetrie wird die Sauerstoffsättigung (SpO2) ständig 
kontrolliert; die Messung erfolgt an der Zunge bzw. der Nasenscheidewand. Des Weiteren 
werden arterielle Blutgase und Säure-Basen-Status der Tiere kontinuierlich überwacht 
(Synthesis 10, Instrumentation Laboratory GmbH, Kirchheim). Um einer postoperativen 
Beeinträchtigung der Lungenfunktion durch Bildung von Atelektasen entgegenzuwirken, 
erfolgt vor Thoraxverschluss (unter Sichtkontrolle) ein vorsichtiges Blähen der Lunge. 
 








3.2.5.2 Hämodynamisches Monitoring 
 
Während der gesamten Narkosedauer erfolgt die Überwachung des Kreislaufes anhand 
folgender hämodynamischer Parameter: 
?  Herzfrequenz (durch Pulsoximetrie und Elektrokardiographie (bipolare Standard-
ableitungen nach Einthoven)) 
?  Blutdruckmessung (sowohl invasive Messung an der A. auricularis caudalis 
(Datex-Ohmeda, Instrumentarium Corp., Helsinki, Finnland) als auch nicht-
invasive Messung über eine Blutdruckmanschette am Unterarm (Memoprint®, 
S+B medVET GmbH, Babenhausen)) 
?  Messung des linken Vorhofdrucks (Datex-Ohmeda, Instrumentarium Corp., 
Helsinki, Finnland) 
Die Messung des linken Vorhofdrucks dient der Abschätzung der Herzbelastung 
durch den aorto-kardialen Shunt und erfolgt entweder über Pulmonaliskatheter als 
sog. Wedge-Druck oder durch eine an eine Blutdruckmesseinheit (Datex-Ohmeda, 
Instrumentarium Corp., Helsinki, Finnland) angeschlossene Kanüle, welche durch 
die Wand der Gefäßprothese in den linken Vorhof vorgeschoben wird. Der 
Shuntdurchmesser wird so gewählt, dass der Vorhofdruck im Mittel Werte von 12 
mmHg nicht überschreitet. 
Aufschluss über den aorto-kardialen Shuntfluss gibt zum einen die Palpation des 
Shunts, zum anderen kann der Shuntfluss mit Dopplersonographie dargestellt 
werden. 
 
Des Weiteren soll erwähnt werden, dass der exspiratorische Kohlendioxidpartialdruck (Et 
CO2) nicht ausschließlich von Beatmungsparametern, sondern auch von der Kreislaufsituation 
des Tieres abhängig ist, und aus diesem Grund neben der Überwachung der Lungenfunktion 






3.2.5.3 Organdurchblutung durch den Shunt 
 
Um beurteilen zu können, ob der Blutfluss durch den aorto-aortalen Shunt für die Versorgung 
der Organe distal des Shunts ausreicht, wird bei abgebundener Aorta der aortale Blutdruck 
distal der Klappenprothese invasiv gemessen. Dies geschieht über ein flüssigkeitsgefülltes 
Kathetersystem, wobei eine Kanüle über eine flüssigkeitsgefüllte Perfusorleitung mit einem 
elektronischen Druckaufnehmer (Medex Inc., Rossendale, England) verbunden ist. Über 
einen Druckverstärker werden die gemessenen Daten auf einen Monitor übertragen, wo 
systolischer und diastolischer Blutdruck, sowie arterieller Mitteldruck und Pulsfrequenz nach 





3.2.5.4 Echokardiographie der Klappen 
 
Die sonographische Darstellung (Vivid FiVe, GE Vingmed Ultrasound A/S, Horten, 
Norwegen) der Klappenprothese dient der Überprüfung der Segelbewegungen und erfolgt 
nach Öffnung des aorto-kardialen Shunts. Hierfür wird die Ultraschallsonde bei eröffnetem 




3.2.6 Postoperative Überwachung 
 
Nach Ausleiten der Narkose werden die Tiere zurück in den Stall des Institutes gebracht, wo 
man sie - nach Wiedererlangen des Schluckreflexes - extubiert. Die postoperative Analgesie 
wird mit Meloxicam (0,4 mg/kg, Metacam®, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
Ingelheim), Metamizol (25 mg/kg, Novaminsulfon-ratiopharm® 1, ratiopharm GmbH, Ulm) 
und Buprenorphin (0,005 mg/kg, Temgesic®, Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim) 
durchgeführt. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Allgemeinbefinden des 
jeweiligen Tieres. Für ein ausreichendes Futterangebot direkt nach der Narkose wird gesorgt; 
Wasser wird erst bei ausreichend sicherem Stehvermögen des Tieres angeboten.  
Die Fortführung der Antibiose erstreckt sich über einen Zeitraum von sieben Tagen. 
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Futter- und Wasseraufnahme, Kot- und Urinabsatz, Körpertemperatur, Verhalten in der 
Tiergruppe sowie Anzeichen von Schmerzen oder „Unwohlsein“ werden genau dokumentiert. 
Die Thoraxdrainage (Schlauchdrainage mit Heimlich-Ventil) saugt man regelmäßig ab und 
dokumentiert abgezogene Menge und Beschaffenheit der Flüssigkeit. Sobald keine 
Flüssigkeit mehr aus der Drainage abgezogen werden kann, wird diese entfernt. 
Zeigt ein Tier bei sorgfältiger klinischer Untersuchung ein gutes Allgemeinbefinden - 
frühestens jedoch nach Entfernung der Thoraxdrainage - so bringt man es für den Rest der 
dreimonatigen Beobachtungszeit in einen Stall des Institutes für Tierernährung, 
Oberwiesenfeld, München. Während dieser Zeit werden die Tiere einmal täglich durch einen 
Tierarzt auf ihr Allgemeinbefinden hin untersucht. Zehn Tage post operationem zieht man bei 




3.2.7 Explantation der Klappen; Euthanasie der Tiere 
 
Ca. 3 Monate nach Implantation erfolgt die Explantation der Klappenprothesen. Die Tiere 
werden in Narkose gelegt und mit Heparin-Natrium, 100 IE/kg (Liquemin® N 25000, 
Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Wyhlen) heparinisiert. Nach Lagerung der Tiere in 
rechter Seitenlage erfolgt der Zugang zur Aorta descendens in gleicher Weise wie für die 
Implantation der Klappen beschrieben. Auf makroskopisch auffällige Veränderungen der 
Lunge wird geachtet. Sowohl Klappenprothese als auch aorto-kardialer Shunt werden 
sonographisch dargestellt. 
Nach Abklemmen der Aorta und Entnahme der porzinen Klappe erfolgt in tiefer 
Allgemeinnarkose die Euthanasie der Tiere mit Kaliumchlorid (ca. 25 mg/kg bzw. 20 ml einer 




3.2.8 Makroskopische Untersuchung der Klappen 
 
Nach Explantation der Klappen werden diese längs aufgeschnitten, fotografiert und 
hinsichtlich makroskopischer Auffälligkeiten untersucht. Hierbei wird besonders auf den 
Grad der Endothelialisierung, unphysiologische Auflagerungen, Bildung von Thromben, 
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Verfärbungen sowie degenerative Prozesse (Sklerosierung, Verkalkung, Formveränderung 
der Segel) an der Prothese geachtet. 
Pro Aortenprothese werden 4 bis 6 repräsentative Stücke entnommen und für die histo-
logische Aufarbeitung entweder in flüssigem Stickstoff (Proben für die Immunhistochemie) 








Aus den für die Immunhistochemie bestimmten Proben werden ca. 8µm dicke Schnitte 
hergestellt. Diese behandelt man zunächst mit monoklonalen Antikörpern gegen Faktor VIII 
(DAKO Diagnostika GmbH, Hamburg). In einem zweiten Schritt werden die Proben mit 
markierten polyklonalen Antikörpern gegen vorher verwendete Faktor VIII-Antikörper 
(Antirabbit Immunglobulin G- Antikörper; Immundiagnostik, Bensheim, Deutschland) 
markiert und sichtbar gemacht. 
Negativkontroll-Färbungen werden durchgeführt, indem die an Faktor VIII bindenden 






Nach Fixierung, schonender Entwässerung und vollständiger Trocknung der für die 
Rasterelektronenmikroskopie vorgesehenen Proben werden diese zur Erhaltung der 
notwendigen elektrischen Leitfähigkeit mit Gold bedampft. 
Unter 500- bis 2000-facher Vergrößerung werden pro Probe 10 Gesichtsfelder ausgewertet. 
Zeigt die Oberfläche die für ein Endothel typische „Pflasterstein-Morphologie“, so wird sie 
als Endothel angesprochen. Kann im Mittel mindestens 95% der untersuchten Probe als 






Für die Fluoreszenzmikroskopie verwendet man die für die Immunhistochemie hergestellten 
Präparate. PKH-26 markierte Endothelzellen (siehe Kap. 3.2.4.3) werden unter Durchlicht-




3.2.10 Statistische Auswertung 
 
Die Auswertung der gewonnen Ergebnisse basiert auf dem Wilcoxon-Test für paarige/ 
abhängige Stichproben. Dieser Test dient zum Vergleich zweier abhängiger Stichproben, 
wobei im Unterschied zum t-Test eine Normalverteilung nicht vorausgesetzt wird. 
 
Die in der vorliegenden Studie durchgeführte Operation kann in drei Abschnitte gegliedert 
werden: 
1. Abschnitt: vor Abklemmen der Aorta 
2. Abschnitt: während abgeklemmter Aorta 
3. Abschnitt: nach Wiedereröffnen der Aorta 
Hinsichtlich der Messparameter „Herzfrequenz“ und „systolischer Blutdruck“ werden für jede 
dieser Operationsabschnitte Mittelwert und Standardabweichung (SD) berechnet. Die 
Standardabweichung hat jeweils die Einheit des angegebenen Parameters. 
 
Zur Prüfung der Mittelwertunterschiede auf Signifikanz werden die absoluten Beträge der 
Mittelwertdifferenzen der einzelnen Tiere in eine Rangordnung gebracht und für jede 
Rangzahl vermerkt, ob die zugehörige Differenz ein positives oder ein negatives Vorzeichen 
aufweist. Anschließend bildet man die Summe der positiven (Rp) und der negativen (Rn) 
Rangzahlen und benutzt als Testgröße die kleinere der beiden Rangsummen (R). Ist diese 
Rangsumme kleiner als der zu dem Signifikanzniveau von 5% (p = 0,05) und gegebenem 










Die Teilresektion der rechten Vena jugularis verläuft bei sieben der acht Tiere (87,5%) 
ohne Zwischenfälle. Bei einem Tier kommt es in der Aufwachphase aus der Narkose zu 
Regurgitation von Mageninhalt mit anschließender Aspiration. Da ein Absaugen des 
aspirierten Mageninhaltes aus der Lunge nicht in ausreichendem Umfang möglich ist, wird 
das Tier euthanasiert. 
Bei einem weiteren Tier fällt einige Stunden nach der OP eine starke Blutung im 
Wundgebiet auf. Die Wunde wird in Sedation untersucht. Nach Eröffnung der Hauthefte 
und Säuberung der Wundhöhle fallen lediglich Sickerblutungen auf. Der Versuch, diese 
Blutungen mit Hilfe eines Druckverbandes zu stillen, zeigt keinen nachhaltigen Erfolg, 
sodass das Tier trotz deutlich reduzierten Allgemeinbefindens einen Tag nach der 
Venenentnahme zwecks Wundrevision erneut in Narkose gelegt werden muss. Während 
der Narkose verstirbt das Tier an Kreislaufversagen; die Untersuchung der Wunde zeigt, 
dass sich die Ligatur des proximalen Jugularisstumpfes gelöst hat. 
 
b) Thorakaler Eingriff 
 
Der thorakale Eingriff verläuft bei allen Tieren aus der Versuchsgruppe (100%) 
komplikationslos. Eins von drei Schafen aus der Kontrollgruppe verstirbt während der 
Operation aufgrund mangelhafter Entlüftung des aorto-kardialen Shunts. Aufgrund der 
daraus resultierenden Luftembolie kommt es bei diesem Schaf zu Kammerflimmern. Trotz 
mehrfacher Defibrillation ist das Kammerflimmern nicht dauerhaft zu beheben. 
Ein Schaf aus der Versuchsgruppe verstirbt innerhalb der ersten 24 h post operationem. 
Hierbei handelt es sich um ein Tier, bei dem bereits intra operationem Veränderungen des 
Lungengewebes (Verklebungen, atelektatische Bezirke) aufgefallen waren. Das Tier zeigt 










innerhalb 24h post OP verstorben
 







intra OP verstorben (Kontrollgruppe)
innerhalb 24h post OP verstorben (Versuchsgruppe)
 
 
Abbildung 8: Komplikationsrate der Thorakotomie 
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c) Postoperative Phase 
 
Alle Schafe beginnen innerhalb der ersten Stunde nach Extubation die Futteraufnahme. 
Kurze Zeit später zeigen die meisten Schafe erste Aufstehversuche. Bei einem Schaf 
vergeht jedoch etwa eine weitere Stunde, bis es diese Versuche unternimmt. Ein anderes 
Schaf steht schon wenige Minuten nach Extubation im Aufwachstall.  
Stehen die Tiere, so fällt über eine Dauer von ein bis zwei Tagen post operationem eine 
Entlastung der linken Vordergliedmaße auf. 
Bei allen Tieren besteht in den ersten zwei bis vier Tagen post operationem eine deutlich 
angestrengte Atmung. Die Auskultation des rechten Lungenflügels ist stets unauffällig, 
während über der linken Lungenhälfte ein deutlich verschärftes Atemgeräusch, v.a. in 
Form eines feuchten Rasselns zu hören ist. Bei einem Tier sind auskultatorisch  bis sieben 
Tage post operationem linksseitig schlecht belüftete Lungenareale zu finden. 
Bei allen Tieren kann nach der Operation blutig-seröse bis wässrige Flüssigkeit aus der 
Thoraxdrainage abgezogen werden. Die Drainage kann bei drei Tieren einen Tag, bei 
einem Tier zwei Tage, bei einem Tier drei Tage, bei einem Tier vier Tage und bei einem 
Tier fünf Tage nach der Operation gezogen werden. 
In der ersten Zeit nach dem Thoraxeingriff zeigen die Tiere ein reduziertes 
Allgemeinbefinden. Sie liegen sehr viel, stehen erst bei Betreten des Stalls durch 
Pflegepersonal auf, tragen den Kopf gesenkt und zeigen nur wenig Interesse an den 
anderen Herdenmitgliedern. Ein Schaf lässt trotz konsequenter analgetischer Behandlung 
über einen Zeitraum von vier Tagen Schmerzanzeichen in Form von „Zähneknirschen“ 
erkennen. Den übrigen Tieren kann nach einem (n=1), zwei (n=2), drei (n=2) und vier 
(n=1) Tagen nach klinischer Untersuchung ein gutes Allgemeinbefinden attestiert werden. 
 
Ein Schaf wird ca. 22 Stunden nach Aufwachen aus der Narkose leblos im Stall 
aufgefunden. Dieses Schaf zeigte zuvor in der Aufwachphase keinerlei Auffälligkeiten. 
Vier Stunden vor Versterben zeigt es ein für diese Phase gewohntes Bild mäßigen 
Allgemeinbefindens. Auffällig ist ein reduzierter Appetit. Die Pulsfrequenz beträgt 
120/min, die Atemfrequenz beträgt 24/min. Die Atmung ist auskultatorisch verschärft. Der 
Wundverschluss zeigt keinen besonderen Befund, aus der Thoraxdrainage lassen sich bis 
20 Stunden post operationem insgesamt 400 ml Flüssigkeit abziehen. 
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Bei der Untersuchung des Tierkörpers fallen atelektatische Lungenareale auf. Im Sinne 
einer konsolidierten Pneumonie veränderte Lungenareale und Verklebungen der Lunge 
fielen bereits während der Operation auf. 
Nach Auffinden des Tieres erfolgt eine sofortige Entnahme der Klappenprothese mit 









Zur Beurteilung der Lungenfunktion während der Narkose werden folgende Parameter 
herangezogen: 
a) Blutgasanalyse 
b) Bestimmung des Säure-Basen-Gleichgewichts 
c) SpO2 (Pulsoximetrie) 
d) EtCO2 (Kapnometrie) 
 
Zu a, b)  Blutgasanalyse/ Bestimmung des Säure-Base-Gleichgewichts 
 
Die Werte der Blutgasanalyse und des Säure-Base-Gleichgewichts sind in 
folgender Tabelle dargestellt. Es handelt sich hierbei jeweils um die Werte, 
welche nach Gewinnung arteriellen Blutes zwei Stunden nach Operations-
beginn ermittelt werden: 
 
 Schaf-Nr.1 Schaf-Nr.2 Schaf-Nr.3 Schaf-Nr.4 Schaf-Nr.5 Schaf-Nr.6 Schaf-Nr.7 Schaf-Nr.8 
pH 7,36 7,47 7,52 7,39 7,44 7,39 7,43 7,36 
pCO2 41,7 39 29,8 39,5 39,1 43,3 41,5 47,8 
pO2 114,7 105,9 193,9 162 162 162 142 167 
HCO3- 23,3 27,8 23,9 24,1 27 26,2 27,5 27,5 
BE -2,2 4,2 1,1 -1,0 2,7 1,0 2,9 1,8 
 




Zu c)  SpO2 während des Eingriffs 
 
 Die Sauerstoffsättigung liegt bei allen Tieren während der Gesamtdauer des 
thorakalen Eingriffs zwischen 92% und 100% (Tab. 4). 
 
Zu d)  Kapnometrie 
 
Das Atemminutenvolumen wird so gewählt, dass der exspiratorische 




Zeit (in min) SD Mittelwert SD Mittelwert
0 0,68 99,44 4,37 40,67
10 1,55 99,22 4,82 39,89
20 0,74 99,11 4,71 39,22
30 1,15 99,00 4,78 39,78
40 1,26 99,44 4,74 37,56
50 1,56 99,33 2,98 37,33
60 1,57 98,44 4,18 36,78
70 1,25 98,67 4,74 38,33
80 1,40 98,78 1,87 37,78
90 1,76 98,33 2,87 38,00
100 2,33 98,11 2,74 38,22
110 1,71 98,56 3,17 38,56
120 1,17 98,44 2,36 38,33
130 1,05 98,29 2,05 38,00
140 1,10 98,11 1,97 38,89
150 2,15 97,78 2,50 38,44
160 1,17 98,44 2,59 38,56
170 0,96 98,44 2,73 39,75
180 0,83 98,44 2,78 39,00
190 1,58 98,00 3,16 38,57
200 1,41 98,38 5,95 32,29
210 1,22 98,50 4,53 34,29
220 0,40 99,20 2,87 35,43
Sauerstoffsättigung exspiratorischer CO2
 
Tabelle 4:  Sauerstoffsättigung und exspiratorische CO2-Werte 




3.3.2.2 Hämodynamisches Monitoring 
 
Der Kreislaufstatus lässt sich während der Operation anhand der Parameter „systemischer 





Der systolische Blutdruck der Tiere liegt vor Abklemmen der Aorta im Mittel bei 110,48 
mmHg (± 20,37). Er verändert sich während des Abklemmens der Aorta im Mittel auf 130,39 
mmHg (± 22,04) und sinkt schließlich nach Wiedereröffnung der Aorta im Mittel auf 103,83 
mmHg (± 21,63) ab (Abb. 9; Tab. 5). 
 










vor Abklemmen der Aorta (a) während abgeklemmter Aorta (b) nach Wiedereröffnen der Aorta (c)
 
 






vor Abklemmen der Aorta (a) während abgeklemmter Aorta (b) nach Wiedereröffnen der Aorta (c)
Mittelwert 110,48 130,39 103,83
SD 20,37 22,04 21,63
p b a,c b
n 9 9 8
Systolischer Blutdruck (alle Tiere zusammengefasst)
 
Tabelle 5: Systolischer Blutdruck (mmHg) 
SD: Standardabweichung; n: Anzahl der Tiere; p: Unterschied signifikant zu 




b) linksatrialer Druck: 
 
Wie bereits erwähnt, wird der Durchmesser des aorto-kardialen Shunts so gewählt, dass der 
linksatriale Druck Werte von 12 mmHg nicht überschreitet. Durch Einschnürung des Shunts 
mit Hilfe von nichtresorbierbarem chirurgischem Nahtmaterial kann der Durchmesser 
verkleinert und damit die Durchflussrate durch den Shunt vermindert werden. Bei drei Tieren 
ist eine solche Veränderung des Shuntdurchmessers aufgrund eines zu hohen linksatrialen 
Druckes notwendig. Die Druckwerte der übrigen fünf Tiere liegen zwischen 8 und 12 mmHg. 
Die Messung des linksatrialen Druckes mit Pulmonaliskatheter (als Wedge Druck) gelingt nur 
bedingt. Lediglich bei zwei Tieren können verlässliche Werte ermittelt werden (PCW-
Mitteldruck bei einem Tier 10 mmHg, bei einem anderen Tier 9 mmHg). Deshalb wird die 
Messung bei den übrigen Tieren direkt durch Einführen einer über ein flüssigkeitsgefülltes 
Kathetersystem mit einer Blutdruckmesseinheit verbundenen Kanüle in den linken Vorhof 







Der Mittelwert der Herzfrequenzen liegt vor Abklemmen der Aorta bei 104,29/min (± 10,90). 
Er verändert sich während der Zeit, in der die Aorta abgeklemmt ist, nur geringgradig auf 
102,06/min (± 10,89) und liegt nach Wiedereröffnen der Aorta bei 100,48/min (± 11,43) 













vor Abklemmen der Aorta (a) während abgeklemmter Aorta (b) nach Wiedereröffnen der Aorta (c)
 
 
Abbildung 10: Herzfrequenzen (1/min) während  verschiedener Operationsphasen 
 
 
vor Abklemmen der Aorta (a) während abgeklemmter Aorta (b) nach Wiedereröffnen der Aorta (c)
Mittelwert 104,29 102,06 100,48
SD 10,90 10,89 11,43
p - - -
n 9 9 8
Herzfrequenzen (alle Tiere zusammengefasst)
 
Tabelle 6: Herzfrequenzen (1/min) 
SD: Standardabweichung; n: Anzahl der Tiere; p: Unterschied signifikant zu 




3.3.3 Fluss durch den aorto-aortalen Shunt 
 
Die distal des Shunts gemessenen Blutdruckwerte liegen bei allen Tieren über 70/30 mmHg. 
Postoperativ zeigt keines der Tiere neurologische Ausfälle wie beispielsweise Anzeichen 
einer Lähmung in der Hinterhand. Beeinträchtigungen der Harnblasen- oder Magen-Darm-
Funktion werden ebenfalls nicht beobachtet. 
 
 
Abbildung 11: Der aorto-aortale Shunt in vivo 
           Aorta 
 
 
3.3.4 Funktionalität des aorto-kardialen Shunts 
 
Bei der Palpation des aorto-kardialen Shunts sowohl am Tag der Implantation als auch am 
Tag der Explantation ist stets ein „Schwirren“ des Gefäßes zu spüren. Die 
dopplersonographische Untersuchung (Abb. 12) bestätigt den palpatorischen Befund eines 





Abbildung 12: Echokardiographische Darstellung des aorto-kardialen Shunts 
 
 
Abbildung 13: Der aorto-kardiale Shunt in vivo  linker Vorhof  Aorta 
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3.3.5 Echokardiographie der Klappen 
 
Mit Hilfe der Echokardiographie (Abb. 14/ 15) können am Tag 0 bei allen Tieren bis auf 
Schaf Nr. 253 und Schaf Nr. 684 gute Klappenbewegungen nachgewiesen werden. 
Unterbindet man versuchsweise den Blutfluss durch den aorto-kardialen Shunt, so sistieren 
die Klappenbewegungen. 
Schaf Nr. 253 zeigt keine Klappenbewegungen, obwohl sowohl palpatorisch als auch 
sonographisch ein funktionierender aorto-kardialer Shunt nachgewiesen werden kann. 
Bei Schaf Nr. 684 können trotz Veränderung des aorto-kardialen Shuntdurchmessers nur 
mäßig gute Klappenbewegungen beobachtet werden. Bei diesem Tier ist sonographisch 









Abbildung 15: Echokardiographische Darstellung der implantierten Klappenprothese 
 
 
Die Echokardiographie der Klappenprothesen am Tag der Explantation liefert folgende 
Ergebnisse (siehe auch Tab. 7/ 8): 
1. Kontrollgruppe:  
Bei einem der beiden Tiere ist im Ultraschall keine Klappenbewegung erkennbar. Bei 
diesem Tier scheinen die Klappensegel verdickt. Die Klappe des zweiten Tieres zeigt 
deutliche Segelbewegungen, jedoch diastolisch keinen vollständigen Klappenschluss. 
2. Versuchsgruppe: 
Bei zwei Tieren ist am Tag der Explantation sonographisch keine Klappenbewegung 
zu beobachten. In diesen beiden Fällen ist keines der Klappensegel sonographisch 
lokalisierbar. Bei zwei weiteren Tieren können die Segelbewegungen als mäßig 
eingestuft werden. Bei diesen Tieren werden im Ultraschallbild geringfügige 
Exkursionen der Klappensegel beobachtet, jedoch kein diastolischer Klappenschluss. 
Trotzdem liegen die Klappensegel bei diesen Tieren nicht der Aortenwand an, sondern 
ragen in das Gefäßlumen. Bei einem Tier zeigen sich gute Bewegungen der 
Klappensegel mit diastolischem Klappenschluss. 
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3.3.6 Adspektorische Untersuchung der Lunge am Tag der Klappenexplantation 
 
Am Tag der Explantation können nach Thorakotomie bei allen Tieren folgende 
Lungenbefunde erhoben werden: 
- Die der Adspektion zugängliche Lungenhälfte ist vollständig belüftet 




3.3.7 Makroskopische Untersuchung der Klappenprothesen nach dreimonatiger 
Beobachtungszeit 
 
Die makroskopischen Befunde sind in den folgenden Tabellen zusammengestellt: 
 
Schaf Nr. 125 Schaf Nr. 90
Segelbewegungen im Ultraschall nein ja
Thromben in einem Sinus in einem Sinus
trunci pulmonalis trunci pulmonalis
Retraktion der Segel ja ja
zusammenhängendes Endothel Wand ja, Segel nein Wand ja, Segel nein




Tabelle 7: Sonographische und makroskopische Beurteilung der Klappe (Kontrollgruppe) 
 
Schaf Nr. 204 Schaf Nr. 253 Schaf Nr. 350 Schaf Nr. 394 Schaf Nr. 684 Schaf Nr. 553
Segelbewegungen im Ultraschall ja nein mäßig mäßig nein ja
Thromben nein nein nein nein nein nein
Retraktion der Segel nein ja ja ja nein ja
zusammenhängendes Endothel ja ja ja ja ja ja
makroskopische Verkalkungen nein nein nein nein nein nein
Echokardio- Klappensegel Klappe luminal













Die drei Klappen, welche im Ultraschall keinerlei Bewegung zeigen, unterscheiden sich 
makroskopisch deutlich voneinander. Die Klappesegel der Schafe Nr. 125 (Kontrollgruppe) 
und Nr. 253 wirken verdickt, degeneriert und sklerosiert, während die Klappensegel von 
Schaf Nr. 684 makroskopisch kaum Veränderungen im Vergleich zum Implantationszustand 
zeigten. Auffällig hierbei ist jedoch, dass die Klappe luminal mit einem sulzigen Überzug 
bedeckt ist. Erst nach dessen Entfernung werden die Klappensegel sichtbar. 
 
Makroskopisch findet sich bei allen Tieren der Versuchsgruppe ein zusammenhängendes 
Endothel, welches sowohl Klappensegel als auch Klappenwand auskleidet (Abb. 16). Die 
Tiere der Kontrollgruppe zeigen makroskopisch keine Anzeichen eines Endothels auf den 
Klappensegeln, jedoch lässt sich bei diesen Tieren die Ausbildung eines Endothels 
(Neointima) an den Randzonen der Klappenwand (Übergang Prothese-Aorta) erkennen. 
Eine Anbildung von Thromben ist bei beiden Tieren der Kontrollgruppe zu vermerken. Die 
Thromben befinden sich jeweils in einem Sinus trunci pulmonalis auf nicht endothelialisierter 
Unterlage.  
 
Bezüglich der Retraktion der Klappensegel gibt es keine Unterschiede zwischen Kontroll- 
und Versuchsgruppe. Lediglich Schaf Nr. 684 (auffälliger luminaler Überzug, s.o.) und Schaf 














Die rasterelektronenmikroskopische Betrachtung der Klappenprothesen der Kontrollgruppe 
zeigt eine nicht endothelialisierte, mit zahlreichen Thromben besetzte faserige Oberfläche 
(Abb. 17/ 18). Betrachtet man die Randzonen der Prothese, so findet man einen Bereich, in 
dem diese faserige Oberfläche abrupt in eine glatte endothelialisierte Oberfläche übergeht. 
Hierbei handelt es sich um Neointima, welche von dem an die Prothese angrenzenden 
Aortenwandendothel ausgeht (Abb19/ 20). 
Die Betrachtung der Klappenprothesen der Versuchsgruppe (Abb. 21) zeigt im Vergleich eine 
deutlich glattere, „pflastersteinartige“ Oberfläche als Hinweis für ein konfluentes Endothel. 
Im Gegensatz zur Kontrollgruppe finden sich hier keine Thromben; durch die dichte 
Endothelzellschicht können die Klappenfasern nicht mehr erkannt werden. 
Abbildung 22 zeigt einen Ausschnitt einer Klappenprothese der Versuchsgruppe vor 



















Abbildung 19:  Übergang der Neointima auf nicht mit Zellen besiedelten Teil der Klappe; drei Monate 
nach Implantation, 2000x (Kontrollgruppe) 
 
 
Abbildung 20:  Übergang der Neointima auf nicht mit Zellen besiedelten Teil der Klappe; drei Monate 





Abbildung 21: Segel drei Monate nach Implantation, 500x (Versuchsgruppe) 
 
 




3.3.4.2 Lichtmikroskopie (Immunhistochemie) 
 
Die Immunhistochemie zeigt bei allen Tieren der Versuchsgruppe sowohl an der Oberfläche 
der Prothesenwand als auch an den Oberflächen der Segel einen zusammenhängenden roten/ 
rotbraunen Saum (Abb. 23/ 24). Dieser Nachweis von Faktor VIII beweist das Vorhandensein 
von vitalen Endothelzellen. 
In Abbildung 24 lassen sich außerdem positiv gefärbte Endothelzellen in der Wand erkennen. 
Diese Beobachtung konnte bei einem Tier gemacht werden. Es handelt sich hierbei um 
Gefäßeinsprossungen als Hinweis auf eine Entzündungsreaktion. 
Abbildung 23 zeigt einen Klappensegelausschnitt desjenigen Schafes, welches einen Tag 
nach Klappenimplantation verstarb. Die histologische Untersuchung der Klappe gibt keinen 












Abbildung 24:  Faktor VIII-+ Hämalaun-Färbung Wand; Gefäßeinsprossung (? ); drei Monate nach 



















Bei allen Tieren der Versuchsgruppe kann auf der Oberfläche von Klappenwand und 
Klappensegeln eine rote Fluoreszenz nachgewiesen werden (Abb. 25). Diese beweist das 










4.1 Verwendetes Tiermodell – mögliche Narkoseschwierigkeiten 
 
Das Schaf erweist sich in dieser experimentellen Studie als geeignetes Modell für die 
Herzklappenimplantation. Allerdings birgt die Allgemeinanästhesie des kleinen Wiederkäuers 
einige beachtenswerte Risiken: obwohl die Tiere 36 Stunden vor Narkoseeinleitung kein 
Futter mehr zu sich nehmen, kommt es aufgrund der komplexen Physiologie des 
Wiederkäuermagens nicht zu einer vollständigen Magenentleerung. Daraus resultiert eine 
erhöhte Aspirationsgefahr von Mageninhalt, sollte es (v.a. im Einschlaf- und 
Aufwachstadium) zu einer Regurgitation kommen. Selbst eine längere Fastendauer -
beispielsweise von 48 Stunden - kann dieses Risiko nicht ganz eliminieren, da sie nicht zu 
einer vollständigen Entleerung des Pansens führt; es kommt lediglich zu einer anteilsmäßigen 
Verminderung der flüssigen Phase des Panseninhaltes. Passive Mechanismen führen auch 
während tiefer Narkose (Ösophagus erschlafft) zu gastroösophagealem Reflux (HOSSAIN et 
al. 1988b), jedoch kann in diesem Narkosestadium die Aspirationsgefahr durch endotracheale 
Intubation, Legen einer Magen-Schlund-Sonde und sorgfältige Lagerung des Tieres deutlich 
vermindert werden. HOSSAIN et al. (1988a) fanden heraus, dass ein leichtes Hochlagern des 
Kopfes die Refluxhäufigkeit senkt. 
 
Eng mit der Aspirationsproblematik verbunden ist die Frage nach der Intubation der Tiere. Da 
die Epiglottis der Schafe - beispielsweise im Vergleich zum Hund - sehr weit kaudal liegt, 
besteht die Gefahr, dass der Cuff des Tubus durch eine Lageveränderung genau auf Höhe der 
Epiglottis oder sogar kranial davon zu liegen kommt und somit der Zugang zur Trachea nicht 
mehr sicher abgedichtet ist. Kommt es zu einer solchen Kranialverlagerung des Tubus, so 
besteht die Gefahr, dass durch den Druck des Cuffs auf die Epiglottis ein Würgereiz ausgelöst 
wird, welcher unter Umständen zum Regurgitieren von Mageninhalt mit anschließender 
Aspiration führt. 
In der vorliegenden Studie verstirbt ein Tier während der Aufwachphase nach Aspiration von 
Mageninhalt. Da das Tier zu dieser Zeit noch intubiert und der Cuff intakt ist, scheint der 
gerade beschriebene Hergang als Erklärung denkbar. 
 
Da es während der Narkose von Schafen zur Inhibition von zerebralen Reflexzentren kommt, 
welche für die Pansenkontraktionen verantwortlich sind (LEEK 1983), besteht bei 
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Durchführung einer Allgemeinanästhesie bei dieser Tierart außerdem die Gefahr einer durch 
diese Pansenatonie hervorgerufenen Tympanie. Durch Einführen einer Magen-Schlund-Sonde 
kann dieser Gefahr zwar vorgebeugt werden, allerdings kommt es bei Verwendung einer 
Magenschlundsonde gehäuft zu gastroösophagealem Reflux (HOSSAIN et al. 1988a). Die 
vergleichsweise starke Salivation der Tiere während der Narkose birgt aufgrund des damit 
verbundenen Verlusts von Bikarbonat die Gefahr einer Azidose. Regelmäßige 
Blutgaskontrollen sind Grundlage für eine rechtzeitige Korrektur des Säure-Basen-Status.  
 
Das Phänomen des pulmonalen Shuntens ist ein besonders bei Kälbern (AOUAD et al. 1981) 
und Schafen relativ häufig beschriebener Narkosezwischenfall. Hierbei kommt es zu einer 
Konstriktion der kleinen Lungengefäße und einem „Vorbeifließen“ (über Anastomosen) des 
nichtoxygenierten Blutes an der Lunge. Folglich sinkt die Sauerstoffsättigung ab. Es handelt 
sich bei diesem Phänomen scheinbar um einen Spasmus der glatten Muskulatur der kleinen 
Lungenarterien. Besonders bei lungengeschädigten Wiederkäuern stellt die Shuntung des 
nichtoxygenierten Blutes ein erhebliches Narkoserisiko dar (ERHARDT et al. 1985). Um 
einem dramatischen Abfall des arteriellen Sauerstoffpartialdrucks entgegenzuwirken, sollte 
prophylaktisch vor Narkoseeinleitung in jedem Fall eine Präoxygenierung der Tiere und nach 
Einleitung der Allgemeinnarkose eine sofortige Intubation und Sauerstoffanreicherung der 
Einatmungsluft erfolgen (ERHARDT et al. 1985). Die Ergebnisse der Pulsoximetrie zeigen, 
dass in den vorliegenden Versuchen pulmonales Shunten nicht bzw. nicht in messbarem 
Ausmaß stattgefunden hat.  
 
Trotz der Probleme, welche bei der Allgemeinanästhesie des Schafes zu bewältigen sind, liegt 
der große Vorteil dieser Tierart in der guten Vergleichbarkeit mit dem Menschen: Herzgröße, 
Herzfrequenz, Schlagvolumen und intrakardiale Drücke sind denen des Menschen ähnlich 
(HERIJGERS et al. 1999). Des Weiteren sind Schafe für die hier durchzuführenden 
Untersuchungen besonders geeignet, da sich bei ihnen –und hier im Besonderen bei jungen, 
wachsenden Schafen- Klappenveränderungen, welche beim Menschen erst mehrere Jahre 
nach Klappenimplantation zu erwarten sind, schon einige Monate nach Implantation zeigen 





4.2 Diskussion des heterotopen Klappenmodells 
 
Auf der Suche nach einem technisch vergleichsweise einfachen Klappenmodell für die 
Durchführung von Versuchen zum Herzklappenersatz bietet sich die heterotope Implantation 
der Klappe an. Frühere Versuche haben gezeigt, dass speziell auf dem Gebiet des Tissue 
Engineerings Ergebnisse, welche für die Besiedlung von Pulmonalklappen gelten, nicht ohne 
weiteres auf die Aortenklappe übertragbar sind (SCHENKE-LAYLAND et al. 2003). Für eine 
Versuchsanordnung, welche die mechanische Beanspruchung im Hochdruckgebiet so gut wie 
möglich simulieren soll, kommt deshalb nur eine orthotope (technisch aufwendig, 
extrakorporale Zirkulation ist Voraussetzung) oder heterotope Implantation der Klappe in die 
Aorta in Frage.  
Aufgrund der hohen Mortalitätsrate in vergleichbaren Studien (ALI et al. 1996; GOTT et al. 
1997; HERIJGERS et al. 1999) ist es das Ziel der vorliegenden Untersuchung, ein 
vergleichsweise einfaches Modell zu etablieren. So werden die Klappen unter Verzicht auf 
eine extrakorporale Zirkulation heterotop in die Aorta implantiert. Acht der neun Tiere (89%) 
überleben die Operation, sieben Tiere (78%) überleben die dreimonatige Beobachtungszeit 
ohne jegliche Komplikation. Damit liegt die Überlebensrate deutlich über dem Durchschnitt 
(<50%) vergleichbarer Studien (HERIJGERS et al. 1999). 
Die Implantation der Klappe in heterotoper Position in der Aorta bringt vor allem zwei 
Schwierigkeiten mit sich: 
 
1. Simulation eines diastolischen Klappenschlusses 
2. Verhinderung einer Rückenmarksischämie während der aortalen Klappenimplantation 
 
 
zu 1. Simulation eines diastolischen Klappenschlusses: 
 
Physiologischerweise kommt es am Herzen zu einem Schluss der Aortenklappe, 
sobald der linksventrikuläre Druck den Aortendruck am Ende der Austreibungsphase 
unterschreitet (KLINKE und SILBERNAGL 1994). Dieser Mechanismus greift jedoch 
bei heterotop in der Aorta implantierten Herzklappen bei gleichzeitigem Erhalt der 
tiereigenen Aortenklappen in orthotoper Position nicht mehr. Durch den 
Druckunterschied zwischen Ventrikel und Aorta kommt es zwar weiterhin zu einem 
diastolischen Klappenschluss der tiereigenen Aortenklappe, der relative Unterdruck 
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des Ventrikels ist jedoch daraufhin im Hinblick auf einen Schluss der 
nachgeschalteten Klappenprothese nicht mehr wirksam. Vielmehr kommt es durch die 
Windkesselfunktion der Aorta zu einem vorwärtsgerichteten Blutstrom, welcher die 
heterotop implantierte Aortenklappe während des gesamten Herzzyklus offen hält. 
Dieses Problem kann in der vorliegenden Arbeit durch Anlage eines aorto-kardialen 
Shunts gelöst werden. Da der linksatriale Druck (Abb. 26) stets niedriger ist als der 
Aortendruck (KLINKE und SILBERNAGL 1994), führt die Anlage eines Shunts 
zwischen Aorta und linkem Vorhof stets zu einem kardial gerichteten Blutfluss. Legt 
man den Shuntabgang direkt proximal der implantierten Klappe an, schafft man 
proximal der implantierten Klappe diastolisch einen relativen Unterdruck. Daraus 
resultiert im günstigsten Fall ein diastolischer Klappenschluss, zumindest aber eine 
diastolische Segelbewegung. Eine temporäre Unterbindung des Blutflusses durch den 
Shunt führt in den vorliegenden Versuchen zu einem echokardiographisch 
nachweisbaren Sistieren der Segelbewegungen und belegt damit die Wirksamkeit des 
angelegten Shunts. 
Ungeachtet dieser Überlegungen kann bei einem Tier unmittelbar nach 
Klappenimplantation keine Segelbewegung erreicht werden, bei einem anderen Tier 
lassen sich sonographisch lediglich die Bewegungen eines einzelnen Segels darstellen. 
Die Ursache hierfür kann nicht mit Sicherheit gefunden werden. Eine mögliche 
Ursache wäre, dass bei diesen Tieren -trotz patentem aorto-kardialem Shunt- der 
Shuntfluss nicht ausreicht, um proximal der implantierten Klappe einen genügend 
großen Unterdruck aufzubauen. In diesem Fall könnte ein aorto-kardialer Shunt mit 
größerem Durchmesser Abhilfe schaffen. Bei großen Flussraten durch den Shunt 
besteht jedoch die Gefahr, dass es durch die resultierende dauerhaft erhöhte 
Volumenbelastung zu einer Dekompensation des Herzens kommt (ZHANG et al. 
1997). Aus diesem Grund wird der Durchmesser der verwendeten Shunts so gewählt, 
dass der linksatriale Druck Werte von 12 mmHg nicht überschreitet. 
Die Messung des linksatrialen Druckes als Wedge-Druck über einen Pulmonalis-
katheter bringt in den eigenen Versuchen einige Schwierigkeiten mit sich. Lediglich 
bei zwei Tieren kann ein glaubwürdiger Wedge-Druck ermittelt werden. 
Grund für die nicht zufriedenstellenden Ergebnisse der Druckmessung mit 
Pulmonaliskatheter ist die Tatsache, dass ein Einschwemmen des Katheters in die A. 
pulmonalis vielfach nicht gelingt. Ob die Ursache hierfür in einigen Fällen darin 
besteht, dass der Katheter beim Einführen den rechten Vorhof direkt wieder über die 
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V. cava caudalis verlässt, oder ob die verwendeten Katheter zur Messung des 
pulmonalarteriellen Verschlussdrucks (Wedge-Druck) relativ zu kurz sind (?  Blähen 
des Ballons führt nicht zu vollständigem Verschluss der Pulmonalarterie), wird nicht 
mit Sicherheit geklärt. Um die Narkosedauer für die Tiere nicht unnötig zu verlängern, 
verzichtet man auf weitere Einschwemmversuche und führt fortan eine direkte 
Messung des Vorhofdrucks durch Einführen einer Kanüle in den linken Vorhof durch. 
Die eingeführte Kanüle ist hierbei durch eine Perfusorleitung mit einer 
Blutdruckmesseinheit verbunden (Datex-Ohmeda, Instrumentarium Corp., Helsinki, 
Finnland). Die auf diese Weise ermittelten Werte werden als ausschlaggebendes 










Zu 2. Verhinderung einer Rückenmarksischämie während der Klappenimplantation 
 
Für die Dauer der Klappenimplantation muss die Aorta abgeklemmt und die 
Blutversorgung über eine Gefäßprothese aufrechterhalten werden. Da beim 
Wiederkäuer die Versorgung des Rückenmarks kaudal des dritten Brustwirbels über 
Äste der Aa. intercostales dorsales erreicht wird (NICKEL et al. 1992), kann eine 
Minderperfusion dieser segmental von der Aorta abgehenden Gefäße schwerwiegende 
Schäden nach sich ziehen. Aus diesem Grund sollte das auszuklemmende Stück der 
Aorta so gewählt werden, dass in den betroffenen Bereich keine Abgänge von 
Interkostalarterien fallen. Des Weiteren sollte der Durchmesser der Gefäßprothese 
ausreichend groß sein, sodass die sie durchfließende Blutmenge den distal der 
Prothese gemessenen Blutdruck nicht zu weit absinken lässt. Diese beiden 
Forderungen können bei allen Tieren eingehalten werden. Der distal der Prothese 
gemessene Blutdruck liegt bei allen Tieren stets über 70/30 mmHg und bei keinem der 
Tiere ist eine Einbeziehung eines Gefäßabgangs in den ausgeklemmten Aortenbereich 
notwendig. Eine Querschnittslähmung bzw. Blasen- oder Darmentleerungsstörungen, 
wie man sie nach schweren ischämischen Traumen des Rückenmarks erwarten würde 
(LIEBSCH 2001), treten bei keinem der Tiere auf. Auch ansonsten zeigen sich post 
operationem keinerlei neurologische Ausfälle. 
Auffällig ist lediglich bei allen Tieren eine post operationem auftretende Lahmheit der 
linken Vorderhand, welche jedoch nicht von Schädigungen des Rückenmarks 
verursacht wird. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine Schonhaltung, welche die 
Tiere aufgrund der schmerzhaften Thorakotomie einnehmen. Die Lahmheit hält bei 




4.3 Diskussion der Versuchsdurchführung 
 
Ein Tier verstirbt ca. 22 Stunden nach Implantation einer beschichteten Klappenprothese. Bei 
diesem Tier können bereits intra operationem chronische Veränderungen des Lungengewebes 
(Verklebungen, atelektatische Bezirke) beschrieben werden. Die makroskopische 
Untersuchung der Lunge post mortem ergibt das bereits während der Operation beschriebene 
Bild, jedoch mit großflächigeren atelektatischen Bezirken. Es ist anzunehmen, dass als 
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Todesursache eine Lungenkomplikation in der postoperativen Phase vorliegt. Die Adspektion 
der Lungen der übrigen Tiere zum Zeitpunkt der Klappenexplantation zeigt keine oder nur 
kleinflächige atelektatische Lungenbezirke. 
Eine Studie von IRWIN et al. (1993) belegt eine hohe Prävalenz bereits vorbestehender 
Pneumonien beim Schaf. Thorakotomie und lange Narkosedauer unter positiver 
Druckbeatmung können bevorzugt bei Patienten mit bereits vorgeschädigter Lunge zu aus-
geprägten Atelektasen oder einer akuten respiratorischen Insuffizienz führen (KUROWSKI 
und DESENIß 2004). 
 
Mangelhafte Entlüftung des aorto-kardialen Shunts führt bei einem Tier der Kontrollgruppe 
zu einer massiven Luftembolie. Das dadurch hervorgerufene Kammerflimmern kann durch 
Defibrillation trotz mehrfacher Versuche nicht dauerhaft behoben werden.  
 
Die kontinuierliche Beobachtung des Kreislaufstatus zeigt bei allen Tieren einen ähnlichen 
Verlauf. Nach Abklemmen der Aorta kommt es zu einem signifikanten Anstieg des an der 
Ohrarterie gemessenen Blutdrucks. Der im Vergleich zur Aorta geringere Durchmesser des 
aorto-aortalen Shunts lässt diese Beobachtung bei gleichbleibender bzw. nicht signifikant 
veränderter Herzleistung erwarten. Gleichzeitig nimmt der distal des Shunts gemessene 
Blutdruck niedrigere Werte an. Nach Wiedereröffnung der Aorta sinkt der an der Ohrarterie 
gemessene Blutdruck wieder ab und nimmt Werte im Bereich der Ausgangsmesswerte an. 
 
Das Absinken des exspiratorischen Kohlendioxids ist durch eine Wiederbelüftung der linken 
Lungenanteile mit erhöhten Volumina erklärbar. Diese Maßnahme wird am Ende der 
Operation durchgeführt, um die während der Thorakotomie kollabierten Alveolen wieder mit 
Luft zu füllen und so einer Atelektasebildung vorzubeugen. Bei diesem „Blähen“ der Lunge 
sollte nicht mit zu großen Atemzugvolumina beatmet werden, da diese zu einem Barotrauma 
führen können. Ein solches Barotrauma wird für Beatmungsdrücke über 40 mbar beschrieben 






4.4 Diskussion der Resultate 
 
4.4.1 makroskopische Untersuchung der Klappen 
 
Bei der makroskopischen Untersuchung der explantierten Klappen fällt mit Ausnahme von 
zwei Tieren stets eine Retraktion der Klappensegel auf. Hierbei handelt es sich um eine 
beginnende Klappendegeneration. Auch wenn die Klappen noch keine Anzeichen einer 
Verkalkung zeigen, deutet dieser Befund darauf hin, dass die Endothelzellbeschichtung eine 
Degeneration nicht verhindern bzw. verzögern konnte. Degenerative Veränderungen von 
biologischen Klappenprothesen werden in Langzeitstudien beim Menschen vielfach 
beschrieben (BURR et al. 1995; EDWARDS et al. 1995) und enden häufig in einer 
mineralisierten und damit nicht mehr funktionstüchtigen Prothese. Dabei hängt das Ausmaß 
der Klappendegeneration offensichtlich von der Implantationsstelle ab: Mitralklappenersatz 
zeigt in einer Langzeitstudie von EDWARDS et al. (1995) eine höhere Inzidenz an 
degenerativen Prozessen als Aortenklappenersatz. Als Grund für diese Beobachtung vermuten 
die Wissenschaftler die an der Mitralklappe herrschenden höheren Verschlussdrücke.  
In den eigenen Versuchen zeigt sich, dass eine Degeneration offensichtlich nur dann auftritt, 
wenn die Klappen der mechanischen Beanspruchung eines dauerhaften Blutstroms ausgesetzt 
sind; eine Aussage über die Abhängigkeit zwischen Ausmaß der Degeneration und 
Verschlussdruck kann jedoch nicht gemacht werden, da hinsichtlich des Verschlussdrucks 
keine Messwerte vorliegen. Eine Degeneration wird nur in zwei Fällen nicht gefunden. 
Hierbei handelt es sich zum einen um das einen Tag post operationem verstorbene Schaf – 
aufgrund der kurzen Implantationsdauer ist hier keine Klappendegeneration zu erwarten - zum 
anderen um ein Schaf, bei dem bereits während der sonographischen Untersuchung die 
Klappensegel der Aorta bewegungslos anliegen. Bei diesem Schaf sind die Segel luminal von 
einem entzündlich wirkenden, sulzigen Überzug bedeckt. Da schon zum Zeitpunkt der 
Klappenimplantation lediglich die Bewegung eines Segels nachgewiesen werden kann, ist 
anzunehmen, dass auch die Klappe dieses Tieres während der dreimonatigen 







4.4.2 mikroskopische Untersuchung der Klappen 
 
Obwohl nach biologischem Klappenersatz für den Großteil der Patienten eine 
Antikoagulationstherapie nicht zwingend notwendig ist (JAMIESON et al. 1991), belegen 
etliche Studien eine Akkumulation von Thrombozytenaggregaten auf nicht-endothelialisierten 
Glutaraldehyd-fixierten Klappenprothesen (FERRANS et al. 1978; LEHNER et al. 1997). 
Ziel der Endothelzellbeschichtung Glutaraldehyd-fixierter Prothesen ist daher unter anderem 
eine Reduzierung thromboembolischer Zwischenfälle nach biologischem Herzklappenersatz 
(GRIMM et al. 1991; FISCHLEIN et al. 1992; GULBINS et al. 2003; 
NEUENSCHWANDER und HOERSTRUP 2004). Auch in den vorliegenden 
Untersuchungen können auf den Prothesen der Kontrollgruppe Thromben gefunden werden 
(Abb. 19/ 20). Bildung und Abbau von Thromben werden durch eine Vielzahl an Substanzen 
reguliert, welche von Endothelzellen synthetisiert werden (FISCHLEIN und FASOL 1996). 
So spielen beispielsweise PGI2, TF, Antithrombin III, Protein S, Thrombomodulin, Faktor V 
und viele andere Substanzen eine wichtige Rolle (BECKER 1991). 
Das Fehlen solcher thrombotischer Auflagerungen bei den Klappenprothesen der 
Versuchsgruppe ist ein bedeutendes Ergebnis der vorliegenden Untersuchungen und lässt 
schlussfolgern, dass die Endothelzellen ihre antithrombotischen Eigenschaften nach In-vitro-
Züchtung und Implantation nicht verlieren. LEHNER et al. (1997) erzielen ähnliche 
Ergebnisse nach Endothelzellbeschichtung kryopräservierter Allografts. 
 
Wie die Ergebnisse der histologischen Untersuchungen zeigen, kann eine längerfristige 
Endothelzellbeschichtung von Glutaraldehyd-fixierten Herzklappen erreicht werden (Abb. 23/ 
25/ 26). Diese bleibt erstmals auch in vivo unter physiologischen Beanspruchungen im 
Hochdruckgebiet des Körperkreislaufs über eine Dauer von drei Monaten stabil und stellt 
damit ein zentrales Ergebnis dieser Studie dar. 
In der Vergangenheit gelingt lediglich die längerfristige Beschichtung bzw. In-vivo-
Rebesiedlung von dezellularisierten Herzklappen im Niederdruckgebiet des Kreislaufes 
(GOLDSTEIN et al. 2000; STEINHOFF et al. 2000; LEYH et al. 2003a), die stabile 
Beschichtung Aldehyd-fixierter Klappen scheint nicht möglich (GOLDSTEIN et al. 2000).  
Zur Verwendung dezellulariserter Matrices ist jedoch anzumerken, dass die Beobachtung 
einer In-vivo-Rebesiedelung zwar ein Phänomen ist, welches im Tierversuch regelmäßig 
beobachtet werden kann; auf den Menschen ist ein solcher Vorgang laut STOCK et al. (2002) 
DISKUSSION 
 66 
jedoch nur begrenzt übertragbar. Gleiches gilt auch für den Einsatz unbeschichteter 
Dünndarm-Mukosa (WU et al. 1995; STOCK et al. 2002). 
Außerdem zeigen erste klinische Studien bei Kindern, dass der Einsatz dezellularisierter 
Klappen (unbeschichtet) starke Entzündungsreaktionen zur Folge hat (SIMON et al. 2003).  
Obwohl diese Klappen von lebenden Zellen und Zelldebris befreit sind, ist es wichtig zu 
beachten, dass die intakte Extrazellularmatrix durchaus eine Immunreaktion des Empfängers 
auslösen kann (COITO und KUPIEC-WEGLINSKI 1996). SCHMIDT und BAIER (2000) 
vermuten, dass diese Immunreaktion bei Verwendung von Xenografts ausgeprägter ist als bei 
Verwendung von Allografts, und dass sie zu Entzündungsreaktionen und letzten Endes zu 
Transplantatabstoßung führt. Aus diesem Grund könnte trotz Dezellularisierung eine weitere 
Fixierung der Prothese nötig sein. 
Neben dem Risiko immunologischer Reaktionen ist bei Verwendung dezellularisierter 
Klappen des Weiteren das Risiko der Krankheitsübertragung zu beachten (NEUEN- 
SCHWANDER und HOERSTRUP 2004).  
 
Bei der mikroskopischen Untersuchung der Klappenwand fallen bei einem Tier 
Gefäßeinsprossungen auf (positiv gefärbte Endothelzellen in der Wand, Abb. 26). Da die 
verwendete Färbemethode dazu dient, ausschließlich vitale, Faktor-VIII-produzierende Zellen 
anzufärben, durch die Glutaraldehyd-Fixierung jedoch sämtliche vitale Zellen abgetötet 
werden, kann es sich bei diesen Gefäßen nicht um die physiologischerweise in der Wand der 
Aorta vorhandenen Vasa vasorum handeln. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei diesem 
Befund vielmehr um eine entzündungsbedingte Neovaskularisation. Grund hierfür könnte 
entweder eine unspezifische Fremdkörperreaktion oder eine wie durch SCHMIDT und 
BAIER (2000) beschriebene spezifische immunologische Reaktion auf Glutaraldehyd-fixierte 
Prothesen sein. Glutaraldehyd kann -vermutlich durch das Abtöten lebender Zellen und die 
Stabilisierung der Kollagentripelhelix- eine Immunantwort zwar weitgehend unterdrücken 
(NIMNI et al. 1987), jedoch nicht vollständig verhindern (DAHM et al. 1990). So kann 
beispielsweise gezeigt werden, dass die Implantation von Glutaraldehyd-fixiertem Gewebe 








4.5 Einschränkungen des Modells und Ausblick 
 
Die Ergebnisse des hier vorgestellten heterotopen Klappenmodells sind aus mehreren 
Gründen nicht ohne weiteres mit den Ergebnissen anderer Studien vergleichbar: da das 
Ausmaß der Degeneration von biologischen Prothesen von der mechanischen Beanspruchung 
(hier besonders vom Verschlussdruck) abhängig ist (EDWARDS et al. 1995), sind weitere 
quantifizierbare Untersuchungen nötig, um die Belastung für die in heterotoper Position 
implantierten Klappen genau beurteilen zu können. Unter anderem der nicht komplette 
Klappenschluss und der im Vergleich zur orthotopen Implantation geringere Durchfluss 
lassen vermuten, dass die jeweilige Beanspruchung der Prothese nicht identisch ist. Ähnliches 
gilt für die Beurteilung der Endothelzellbeschichtung: da angenommen wird, dass unter 
anderem die an den Klappen herrschenden Scherkräfte die dauerhafte Beschichtung von 
Klappenprothesen beeinflussen können (LEHNER et al. 1997), sind weitere Untersuchungen 
notwendig, um eine genaue Aussage hinsichtlich der Übertragbarkeit der Ergebnisse machen 
zu können. Da sonographisch jedoch mit Ausnahme eines Tieres dargestellt werden kann, 
dass die implantierten Klappen selbst bei nur mäßiger Bewegung nicht der Aortenwand 
anliegen, sondern vielmehr in das Gefäßlumen ragen und hier einem dauerhaften Blutstrom 
ausgesetzt sind, ist davon auszugehen, dass die hier wirkenden Scherkräfte mit denen in 
orthotoper Position zumindest annähernd vergleichbar oder eventuell sogar höher sind. 
 
Obwohl die für diesen Versuch gewählte Tierzahl für die Erprobung einer gänzlich neuen 
Operationsmethode durchaus gerechtfertigt ist, sind für zukünftige Versuche größer angelegte 






Vorliegende Arbeit untersucht ein bislang in der Literatur nicht beschriebenes heterotopes 
Klappenmodell zur Durchführung von Versuchen zum biologischen Herzklappenersatz beim 
Schaf. Hierbei implantiert man porzine Glutaraldehyd-fixierte Herzklappenprothesen in die 
Aorta descendens und hält durch Anlage eines Shunts zwischen Aorta descendens und linkem 
Vorhof die Segelbewegungen der implantierten Klappe aufrecht. 
Des Weiteren prüft vorliegende Arbeit, ob eine auf die implantierten Prothesen verbrachte 
wirtseigene Endothelzellschicht in vivo über einen Zeitraum von drei Monaten stabil bleibt, 
und ob diese Endothelzellschicht das Risiko thromboembolischer Zwischenfälle sowie 
degenerative Vorgänge an der Klappe zu reduzieren vermag. Hierzu werden sechs Tieren mit 
Endothelzellen beschichtete Klappenprothesen (Versuchsgruppe) und drei Tieren (Kontroll-
gruppe) unbeschichtete Prothesen für einen Beobachtungszeitraum von drei Monaten 
implantiert. Histologische, rasterelektronen- und fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen 
der Prothesen beider Gruppen werden nach Klappenexplantation miteinander verglichen. 
 
Eine Behandlung der Glutaraldehyd-fixierten Herzklappenprothesen mit Zitronensäure soll 
die Hydrophilie der Klappenoberfläche erhöhen und auf diese Weise die Zellanheftungs-
fähigkeit verbessern. Nach Behandlung der Prothesen mit Zitronensäure erfolgt die 
Beschichtung mit zuvor aus Teilstücken der rechten V. jugularis externa des Empfängertieres 
gewonnenen und in Kultur angezüchteten Fibroblasten und Endothelzellen. Die Implantation 
der Prothese wird in tiefer Allgemeinanästhesie und unter adäquater Analgesie durchgeführt. 
Das Narkosemonitoring beinhaltet EKG-Ableitung, Pulsoximetrie, Messung des systemischen 
und des linksatrialen Blutdrucks, kontinuierliche Blutgasmessung, Kapnometrie und 
Spirometrie. Segelbewegungen der Klappe und Funktion des angelegten Shunts werden 
sonographisch untersucht. 
 
Während des Abklemmens der Aorta kann bei allen Tieren eine ausreichende Perfusion der 
lebenswichtigen Organe gewährleistet werden, sodass es auch postoperativ bei keinem der 
Tiere zu Komplikationen kommt. 
Die intraoperative Ultraschalluntersuchung zeigt lediglich bei einem Tier keine systolischen/ 
diastolischen Segelbewegungen. Nach einer Beobachtungsdauer von drei Monaten kann 
sonographisch bei allen Tieren ein funktionierender Shunt dokumentiert werden; die Segel 
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von drei Tieren lassen jedoch keine Bewegungen erkennen. Mit einer Ausnahme weisen alle 
Segel Anzeichen einer Degeneration auf. 
 
Die Prothesen aller Tiere der Versuchsgruppe lassen nach Ablauf von drei Monaten ein 
zusammenhängendes Endothel erkennen. Die Oberfläche dieser Prothesen ist glatt und frei 
von Thromben. Bei der Untersuchung der übrigen Prothesen (Kontrollgruppe) lassen sich auf 
nicht endothelialisierter Unterlage Thromben nachweisen. 
 
Abschließend kann festgehalten werden, dass eine endotheliale Beschichtung Glutaraldehyd-
fixierter Klappenprothesen möglich ist und auch in vivo über einen längeren Zeitraum stabil 
bleibt. Diese Beschichtung vermag zwar scheinbar die Bildung von Thromben zu reduzieren, 
eine verminderte Klappendegeneration resultiert jedoch nicht. Das untersuchte heterotope 
Klappenmodell stellt aufgrund der im Vergleich zur orthotopen Implantation geringeren 







Heterotopic implantation of tissue engineered aortic valve bioprostheses in a sheep 
model 
 
The present study investigates a so far unpublished model for the heterotopic implantation of 
heart valve bioprostheses in the sheep. Porcine glutaraldehyde-fixed bioprostheses are being 
implanted in the descending aorta, while leaflet motions are maintained by means of 
implantation of a descending aorta-to-left atrium conduit. 
Furthermore this study examines whether endothelial lining of these bioprostheses remains 
stable over a three months period of in vivo implantation and whether it accomplishes 
reduction of thromboembolic complications and valve degeneration. Therefore six animals 
receive endothelialized bioprostheses (study group) whereas in three animals (control group) 
unlined prostheses are being implanted for a three months’ period. Histological examination, 
as well as scanning electron and fluorescence microscopy of the prostheses of both groups 
undergo evaluation. 
 
Treatment of glutaraldehyde-fixed bioprostheses with citric acid is thought to increase 
hydrophilia of the surface and therefore promote endothelial cell attachment. After treatment 
with citric acid, prostheses are being lined with endothelial cells and fibroblasts that have 
previously been obtained from the recipient’s right external jugular vein. Implantation is 
performed under deep general anaesthesia and appropriate analgesic regimen. Anaesthetic 
monitoring includes ECG, pulse oximetry, measurement of systemic and left atrial blood 
pressure, blood gas analysis, measurement of Et CO2 and spirometry. Leaflet motions and 
functioning of the implanted conduit are being examined by direct sonography. 
 
Adequate perfusion of all vital organs can be maintained during crossclamping of the aorta. 
No postoperative complications occur. 
Intraoperative sonography reveals systolic/ diastolic leaflet movements in all animals but one. 
After three months, all shunts are patent. Sonography doesn’t show leaflet motions in three 
animals. Leaflet degeneration is present in six of seven animals. 
 
Prostheses of all animals in the study group revealed a confluent endothelium after three 
months. The surface of these prostheses is smooth and free of thrombi. Thrombi can be found 
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during examination of the remaining prostheses (control group), located on a non-
endothelialized surface. 
 
In conclusion it may be noted that endothelial cell seeding onto glutaraldehyde-fixed 
bioprostheses is possible and the cell layer remains stable for three months in an in-vivo-
model. Although the endothelial cell layer seems to reduce the formation of thrombi, a 
reduced occurrence of valve degeneration does not result. Because of the -compared to the 
orthotopic valve implantation- lower invasiveness and mortality, the investigated heterotopic 
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A.  Arterie 
AOA  a-Aminoölsäure 
bzw.  beziehungsweise 
CO2  Kohlendioxid 
Et CO2  exspiratorischer Kohlendioxidpartialdruck 
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mmHg  Millimeter Quecksilbersäule 
n  Stichprobenumfang 
P  Druck 
PCWP  pulmonalkapillärer Verschlussdruck 
PG  Prostaglandin 
pH  pondus hydrogenii (negativer dekadischer Logarithmus der 
Wasserstoffionenkonzentration) 




TF  tissue factor 
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